
 WTHORAX  HTHORAX  WPELVIS  HPELVIS   Max 

            L 49 cm 12 cm 46 cm 10 cm 150 kg
 19.3 in 4.7 in 18.1 in 3.9 in 330 lb

          XL 53 cm 14 cm 51 cm 12 cm 180 kg
 20.9 in 5.5 in 20.1 in 4.7 in 400 lb

IPV
In�atable Prone Ventilation
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In�atable Prone Ventilation

Instruc�on for Use (ENG) 
IPV (Inflatable Prone Ven�la�on)

Descrip�on
The IPV is a single-pa�ent use inflatable cushion, used in combina�on 
with the compa�ble Ergotrics’ covers. Inflated with the Ergotrics’ 
Hummingbird (HMB) using compressed medical air, the IPV li�s and 
posi�ons the pa�ent in prone posi�on. 
 
The IPV consists of: 
1. Thoracic cushion
2. Side tape
3. Valve system
4. Tube
5. Pelvic cushion

Compa�ble Covers (COV):
        
 

Intended purpose
To provide abdominal unloading during prone ven�la�on.

Indica�on for us
For use during prone ven�la�on.

Opera�ng instruc�ons
Recommended use: applying IPV in supine position.
1. Posi�on the pa�ent in supine posi�on with arms spread (Fig. A).
2. Apply the  covers on the pa�ent using the skeleton as reference (Fig. 
B1). The line indica�ng the direc�on of �l�ng should be placed medially. 
The cross  should be exactly on the xiphoid and pubic symphysis. 
3. A�ach the cover side tapes (a) �ghtly to the pa�ent. A�ach the side 
tape at the �lt side first. 
4. S�ck the IPV cushions in the middle of the covers (Fig. C1 & C2).
5. Arrange the tube and valve as illustrated (Fig C2).
6. A�ach the IPV side tapes �ghtly to the pa�ent’s body. Start with the 
tape at the �lt side.
7. Place the pa�ent’s arms along the body, with one arm over the tubes 
(Fig. D). 
8. A�ach the shoulder tapes (b) of the thorax cover �ghtly to the 
pa�ent's body, diagonally across the pa�ent's shoulder. (Fig. D).
9. Cross the pa�ent’s ankle of the li� side over the ankle of the �lt side 
(Fig. D).
10. Bring the pa�ent in the prone posi�on (Fig. E).
11. Release all side tapes.
12. Inflate first the thoracic IPV cushion then the pelvic IPV cushion using 
the Ergotrics’ HMB (Fig. H1). The ring of the valve should be in closed 
position (Fig. H2a). Stop infla�on when you hear the whistle (Fig. F1) and 
close the pinch clamp (Fig. F2).
Remark: Hold the IPV valve with one hand while pushing the HMB 
against it with the other hand.
13. Confirm correct posi�oning of the pa�ent on the IPV. Reposi�on 
pa�ent as required.

• The thoracic cushion should not extend below the rib cage or above 
the clavicula.

• The pelvic cushion should not extend over the groin.
• The abdomen should be unrestricted.

14. To release the air from the IPV, open the pinch clamp and shift the 
ring in open position (Fig. H2b).

Warnings
The IPV has been designed for single-pa�ent use. Compa�ble Ergotrics 
covers and IPV side tapes should be exchanged a�er every use.
Only inflate using the HMB with compressed medical air at 
4-6bar/58-87psi. Higher pressures may cause damage.
See table for maximum pa�ent weight.
The amount of �me a pa�ent spends immobile is a considerable risk 
factor for the development of pressure ulcers. Immobilized pa�ents 
should be assessed for other risk factors to reduce the risk of pressure 
ulcers. Refer to local preven�on guidelines.
Store under normal warehouse condi�ons (0-23°C / 32-73°F).
Any serious incident that has occurred in rela�on to the device should be 
reported to the manufacturer and the competent authority of the 
Member State in which the user and/or pa�ent is established.

Catalogue number IPV Catalogue number COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Catalogusnummer IPV Catalogusnummer COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Gebruiksaanwijzing (NL)
IPV (Inflatable Prone Ven�la�on)

Beschrijving
De IPV is een opblaasbaar kussen voor gebruik bij één pa�ënt. De IPV 
wordt gebruikt in combina�e met de compa�bele Ergotrics' doeken. 
Opblazen leeglopen met de Hummingbird (HMB) met behulp van 
medische perslucht, he� de IPV de pa�ënt in prone posi�e.

De IPV bestaat uit: 
1. Thoraxkussen
2. Kleefstroken / zijstrips
3. Kleppen
4. Opblaasslang
5. Pelviskussen

Compa�bele doeken (COV):

Beoogd doel
Zorgen voor vrijhangende abdomen �jdens beademing in buikligging.

Indica�es voor gebruik
Voor gebruik �jdens beademing in buikligging.
 
Gebruiksaanwijzing
Aanbevolen gebruik: breng IPV aan in rugligging.
1. Spreid de armen van de pa�ent in rugligging (Fig. A).
2. Breng de doeken op de pa�ënt aan met het skelet als referen�e (Fig. 
B1). De lijn die de rich�ng van de kanteling aangee�, dient in het midden 
van de pa�ënt geplaatst te worden. Het kruisje van de kantellijn moet 
precies op de xiphoid (sternumuiteinde) en de pubic symphysis (schaam-
been) liggen. 
3. Kleef de zijstrips van de doeken (a) strak op de pa�ënt. Kleef eerst de 
zijstrips aan de kantelzijde. 
4. Kleef de IPV-kussens in het midden van de doeken (Fig. C1 & C2).
5. Leg de opblaasslangen en kleppen op het bed naast de pa�ënt zoals 
geïllustreerd (Fig C2).
6. Kleef de IPV-kleefstroken strak op het lichaam van de pa�ënt. Begin 
met de zijstrips aan de kantelzijde.
7. Plaats de armen van de pa�ënt langs het lichaam, de ene arm over de 
slang (Fig. D). 
8. Kleef de schouderkleefstroken (b) van het thoraxdoek strak op het 
lichaam, schuin op de schouder van de pa�ënt (Fig. D). 
9. Kruis de enkel van de pa�ënt aan de �ltzijde over de enkel van de 
kantelzijde (Fig. D). 
10. Breng de pa�ënt in buikligging (Fig. E).
11. Maak alle kleefstroken los. 
12. Blaas eerst het thoraxkussen en daarna het pelviskussen op met 
behulp van de Ergotrics Hummingbird (Fig. H1). De ring van het ventiel 
moet in gesloten positie staan (Fig. H2a). Stop het opblazen wanneer u 
het fluitsignaal hoort (Fig. F1) en sluit de klep met de knijpklem (Fig. F2). 
Opmerking: Houd de klep van de IPV met uw ene hand vast, terwijl u met 
uw andere hand de HMB ertegen duwt.
13. Controleer de juiste posi�e van de pa�ënt op het IPV-kussen. 
Herposi�oneer de pa�ënt indien nodig.

• Het thoraxkussen mag niet onder de ribbenkast of boven de clavicula 
uitkomen.

• Het bekkenkussen mag zich niet over de liezen uitkomen.
• De buik moet vrij hangen.

14. Om de lucht uit de IPV te laten ontsnappen, opent u de knijpklem en 
schuift u de ring in open positie (Fig. H2b).

Waarschuwingen
De IPV is ontworpen voor gebruik bij één pa�ënt. De compa�bele 
Ergotrics doeken en de IPV-zijstrips moeten na elk gebruik worden 
vervangen.
Alleen opblazen en aflaten met behulp van de HMB met medische 
perslucht bij 4-6bar/58-87psi. Hogere drukken kunnen schade veroorza-
ken.
Zie tabel voor maximaal pa�ëntgewicht.
De hoeveelheid �jd die een pa�ënt immobiel doorbrengt, is een 
aanzienlijke risicofactor voor het ontwikkelen van decubitus. Geïmmobi-
liseerde pa�ënten moeten worden beoordeeld op andere risicofactoren 
om het risico op decubitus te verminderen. Raadpleeg de lokale 
preven�erichtlijnen.
Opslag onder normale magazijnomstandigheden (0-23°C / 32-73°F).
Elk erns�g voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld 
aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de 
gebruiker en/of de pa�ënt zijn/is geves�gd.

Mode d'emploi (FR)
IPV  (Inflatable Prone Ven�la�on)

Descrip�on
L’IPV est un coussin à usage unique gonflable, u�lisé en combinaison 
avec les housses compa�bles d'Ergotrics. Gonflé avec le Hummingbird 
(HMB) d'Ergotrics à l'aide d'air médical comprimé, l’IPV soulève et 
posi�onne le pa�ent en posi�on couchée. 

L'IPV se compose de : 
1. Coussin thoracique
2. Bande latérale
3. Système de vannes
4. Tube 
5. Coussin pelvien

Couvertures compa�bles (COV):

Objec�f prévu
Assurer le déchargement de l’abdomen pendant la ven�la�on en 
posi�on de décubitus ventral.

Indica�ons d'u�lisa�on
A u�liser en cas de ven�la�on en posi�on couchée.

Instruc�ons d'u�lisa�on 
Utilisation recommandée : appliquer l’IPV en position couchée.
1. Placez le pa�ent en décubitus dorsal avec les bras écartés (Fig. A).
2. Me�ez les couvertures sur le pa�ent en se référant au squele�e 
humain  (Fig. B1). La ligne indiquant la direc�on de basculement doit être 
placée en posi�on médiane. La croix doit se trouver exactement sur la 
symphyse xiphoïde et pubienne. 
3. Fixez fermement les bandes adhésives latérales (a) sur le pa�ent. Fixez 
d'abord la bande adhésive latérale du côté de l'inclinaison. 
4. Collez les coussins de l’IPV au milieu des couvertures (Fig. C1 et C2).
5. Poser les tuyaux de gonflage et les valves sur le lit à côté du pa�ent, 
comme illustré (Fig. C2).
6. Fixez fermement les bandes adhésives latérales de l’IPV sur le corps du 
pa�ent. Commencez par la bande adhésive du côté basculant.
7. Placez le bras du pa�ent sur les tuyaux, à côté de son corps (Fig. D). 
8. Fixez les bandes adhésives de l'épaule (b) de la couverture thoracique 
fermement au corps du pa�ent, de façon diagonale sur l'épaule du 
pa�ent. (Fig. D). 
9. Croisez la cheville du pa�ent du côté basculant par-dessus la cheville 
qui se trouve du côté de l'inclinaison (Fig. D).
10. Amenez le pa�ent en posi�on de décubitus ventral (Fig. E).
11. Libérez toutes les bandes adhésives latérales.
12. Gonflez d'abord le coussin IPV thoracique et ensuite le coussin IPV 
pelvien en u�lisant le Colibri d'Ergotrics (Fig. H1). La bague de la
valve doit être en position fermée (Fig. H2a). Arrêtez de gonfler lorsque 
vous entendez le sifflement (Fig. F.1) et fermez la pince (Fig. F2). 
Remarque: Tenez la valve IPV d'une main tout en appuyant le HMB 
contre elle de l'autre main
13. Confirmez le posi�onnement correct du pa�ent sur l’IPV. Adaptez le 
posi�onnement du pa�ent si nécessaire.

• Le coussin thoracique ne doit pas s'étendre en dessous de la cage 
thoracique ou au-dessus de la clavicule.

• Le coussin pelvien ne doit pas dépasser l'aine.
• L'abdomen doit être libre.

14. Pour libérer l'air du IPV, ouvrez la pince et déplacez la bague en 
position ouverte (Fig. H2b).

Aver�ssements 
L’IPV a été conçu pour une u�lisa�on à usage unique. Les couvertures 
Ergotrics compa�bles et les bandes adhésives latérales de l’IPV doivent 
être remplacées après chaque u�lisa�on.
Gonflez uniquement en u�lisant le Colibri avec de l'air médical 
comprimé de 4-6bar/58-87psi. Des pressions plus élevées peuvent 
causer des lésions. 
Voir le tableau pour le poids maximum du pa�ent. 
Le temps qu'un pa�ent reste immobile est un facteur de risque 
considérable pour le développement d'escarres. Les pa�ents 
immobilisés doivent être évalués pour d'autres facteurs de risque afin de 
réduire le risque d'escarres. Se référer aux direc�ves locales de préven�-
on.
Conserva�on dans des circonstances d'entrepôt normales (0-23°C / 
32-73°F). 
Tout incident grave survenu en rapport avec le disposi�f doit être signalé 
au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel 
l'u�lisateur et/ou le pa�ent est établi.

 Référence de catalogue IPV  Référence de catalogue COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Bedienungsanleitung (DE)
IPV (Inflatable Prone Ven�la�on)

Beschreibung
Das IPV ist ein au�lasbares Polster, das zusammen mit den kompa�blen 
Abdecktüchern von Ergotrics angewendet wird. Aufpumpen mit dem 
Hummingbird (HMB) unter Verwendung von medizinischer Drucklu� 
bringt den Pa�enten in Bauchlage.

Das IPV besteht aus: 
1. Brustpolster
2. Seitliches Kle�band
3. Ven�l
4. Aufpumpschlauch
5. Beckenpolster 

Kompa�ble Abdecktücher (COV):

Verwendungszweck
Zur Entlastung des Bauches bei der Beatmung in Bauchlage.

Anwendungsgebiete 
Zur Anwendung bei der Beatmung in Bauchlage.

Gebrauchsanleitung
1. Den Pa�enten auf der Liege posi�onieren, die Arme des Pa�enten 
seitlich ablegen (Abb. A) 
2. Befes�gen Sie die Abdecktücher am Pa�enten. Verwenden Sie als 
Referenz die abgebildete Figur (Abb. B1). Die Linie, die die Kipprichtung 
anzeigt, sollte medial posi�oniert werden. Das Kreuz sollte sich genau 
auf dem Xiphoid und der Schambeinsymphyse befinden. 
3. Befes�gen Sie die Seitliches Kle�band des Abdecktuchs (a) fest am 
Pa�enten. Befes�gen Sie das Kle�band zuerst an der Kippseite. 
4. Klemmen Sie die IPV-Polster in die Mi�e der Abdecktücher. 
5. Die Aufpumpschläuche und Ven�le wie abgebildet neben dem 
Pa�enten auf die Liege legen (Abb. C2).
6. Befes�gen Sie die IPV-Seitliches Kle�band fest am Körper des 
Pa�enten. Beginnen Sie mit dem Kle�band an der Kippseite.
7. Den Arm des Pa�enten über den Schlauch legen (Abb. D).
8. Befes�gen Sie die Schulterbänder (b) der Brustpolster fest am Körper 
des Pa�enten, diagonal auf der Schulter des Pa�enten (Abb. D).
9. Legen Sie den Knöchel des Pa�enten auf der Hebeseite über den 
Knöchel auf der Kippseite (Abb. D). 
10. Den Pa�enten in Bauchlage bringen (Abb. E). 
11. Das seitliche Kle�band lösen.
12. Zuerst das Brustpolster, dann das Beckenpolster, mit dem HMB 
aufpumpen (Abb. H1). Der Ring des Ventils sollte sich in geschlossener
Position befinden (Abb. H2a). Das Aufpumpen des IPV beenden, bis Sie 
das Pfeifen hören (Abb. F.1) und mit der Quetschklemme schließen (Abb. 
F.2).
Hinweis: Das Ventil des IPV mit einer Hand festhalten und mit der 
anderen Hand das HMB dagegen drücken.
13. Bestä�gen Sie die korrekte Lagerung des Pa�enten auf dem IPV. 
Lagern Sie den Pa�ent nach Bedarf um.

• Das Brustpolster darf nicht unterhalb des Rippenbogens oder 
oberhalb des Schlüsselbeins herausragen.

• Das Beckenpolster darf nicht über die Leiste hinausragen.
• Der Bauch muss frei sein.

14. Um die Lu� aus dem IPV abzulassen, öffnen Sie die Quetschklemme 
und schieben den Ring in die offene Posi�on (Abb. H2b).

Sicherheitsvorschri�en
Das IPV ist für die Einmalanwendung bei einem Pa�enten vorgesehen. 
Die kompa�blen Ergotrics-Abdecktücher und IPV-Seitenbänder sollten 
nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden. 
Nur mithilfe des HMB mit medizinischer Drucklu� bei 4-6bar/ 58-87psi 
aufpumpen und lu� ablassen. Höhere Drücke können Schäden 
verursachen.
Das maximale Pa�entengewicht finden Sie in der Tabelle. 
Die Zeit, die ein Pa�ent immobil verbringt, ist ein erheblicher Risikofaktor 
für die Entstehung von Dekubitus. Immobilisierte Pa�enten sollten auf 
andere Risikofaktoren untersucht werden, um das Risiko von Dekubitus 
zu verringern. Siehe lokale Präven�onsrichtlinien.
Lagerung bei normalen Lagerbedingungen (0-23°C / 32-73°F).
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegen-
den Vorfälle sinddem Hersteller und der zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Pa�ent niedergelas-
sen ist, zu melden.

Katalognummer IPV Katalognummer COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

2a.

2b.



Max
x kg
x lb

= Maximum patient weight
= Maximaal pa�ëntgewicht
= Poids maximum du pa�ent
= Maximale Pa�entengewicht
= Peso massimo del paziente
= Peso máximo del paciente
= Peso máximo do paciente
= Po�laan enimmäispaino
= Maksimālais pacienta svars
= Didžiausias paciento svoris
= Maksimal pa�entvægt

= Single patient - multiple use
= Eén pa�ënt - meervoudig gebruik 
= Un seul pa�ent - à usage mul�ple
= Einzelner Pa�ent - mehrfach anwendbar
= Singolo paziente - uso mul�plo
= Un solo paciente - uso múl�ple
= Paciente único - várias u�lizações
= Po�laskohtainen - voidaan käy�ää useita kertoja
= Viens pacients - vairākkārtēja lietošana
= Vienas pacientas - daugkar�nis naudojimas
= Enkelt pa�ent - flergangsbrug

= Non-sterile
= Niet-steriel
= Non stérile
= Nicht steril
= Non sterile
= Sin esterilizar
= Não esterilizado
= Epästeriili
= Nesterils
= Nesterilus
= Ikke-steril  

NON
STERILE

0°C 
32°F

23°C
73°F 

P/N: E0184_20230404

Ergotrics® nv 
Slachthuisstraat 120 bus 8
2300 Turnhout, Belgium
www.ergotrics.com
Support (USA): 1-855-5 444 666
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Istruzioni per l’uso (ITA)
IPV (Supporto Ven�lazione Prona)

Descrizione
L'IPV è un cuscino gonfiabile mono-paziente, u�lizzato in combinazione 
con I telini compa�bili Ergotrics. Gonfiare con il colibrì u�lizzando aria 
compressa medicale, solleva il paziente e supporta la posizione prona.
 
L'IPV è composto da:
1. Cuscino per il torace 
2. Nastri laterali (striscia laterale adesiva)
3. Valvola 
4. Tubo flessibile gonfiabile (tubi)
5. Cuscino pelvico

Telini compa�bili (COV):
        
 

Scopo previsto
Per fornire lo scarico addominale durante la ven�lazione prona.

Indicazioni per l'uso
Per l'uso durante la ven�lazione prona.

Manuale d'uso
Uso consigliato: posizionare l’ IPV in posizione supina
1. Posizionare il paziente sul le�o, con le braccia allargate (Fig. A)
2. Applicare le coperture sul paziente u�lizzando lo scheletro come 
riferimento (Fig. B1). La linea che indica la direzione di inclinazione deve 
essere posizionata in modo mediale. La croce dovrebbe essere 
esa�amente sullo xifoide e sulla sinfisi publica. 
3. A�accare saldamente al corpo del paziente i nastri laterali (a). Fissare 
prima il nastro laterale sul lato di pronazione. 
4. A�accare i cuscini IPV al centro delle coperture (Fig. C1 & C2).
5. Posizionare i tubi flessibili di gonfiaggio e le valvole sul le�o accanto al 
paziente come illustrato (Fig C2).
6. A�accare saldamente al corpo del paziente i nastri laterali dell'IPV. 
Fissare prima il nastro laterale sul lato inclinato.
7. Posizionare i tubi flessibili di gonfiaggio e le valvole sul le�o accanto al 
paziente come
illustrato (Fig C). Posizionare il braccio del paziente sul tubo.
8. Fissare i nastri della spalla (b) della copertura toracica stre�amente al 
corpo del paziente, diagonalmente sulla spalla del paziente (Fig. D).
9. A�raversare la caviglia del paziente sul lato di sollevamento sopra la 
caviglia del lato inclinato.
10. Me�ere il paziente in posizione prona (Fig. E).
11. Staccare la "striscia adesiva laterale" 
12. Per prima cosa gonfiare il cuscino per il torace, allora il cuscino 
pelvico, con il colibrì Ergotrics (Fig. H1). L'anello della valvola deve essere 
in posizione chiusa (Fig. H2a). Sme�ere di gonfiare l'IPV quando si sente 
il fischio (Fig. F1). Chiudere con la pinza di serraggio (Fig. F2).
Nota: Tenere la valvola de l'IPV con una mano mentre si tiene l'HMB con 
l'altra mano.
13. Confermare il corre�o posizionamento del paziente sull'IPV. 
Riposizionare il patente in base alle esigenze.

• Il cuscino toracico non deve estendersi al di so�o della gabbia 
toracica o al di sopra della clavicola.

• Il cuscino pelvico non deve estendersi sull'inguine.
• L'addome deve essere libero.

14. Per liberare l'aria dal IPV, aprire la pinza di bloccaggio e spostare 
l'anello in posizione aperta (Fig. H2b).

Norme di sicurezza
L'IPV è stato proge�ato per l'uso su un singolo paziente. Le coperture 
Ergotrics compa�bili e i nastri laterali IPV devono essere cambia� dopo 
ogni u�lizzo.
Il riu�lizzo impedirà il corre�o funzionamento della valvola e dei cuscini.
Gonfiare solo con il colibrì con aria compressa medicale a 
4-6bar/58-87psi. Pressioni più elevate possono causare danni.
Vedere la tabella per il peso massimo del paziente.
La quan�tà di tempo che un paziente trascorre immobile è un fa�ore di 
rischio considerevole per lo sviluppo di ulcere da pressione. I pazien� 
immobilizza� devono essere valuta� per altri fa�ori di rischio per ridurre 
il rischio di ulcere da pressione. Fare riferimento alle linee guida di 
prevenzione locali.
Stoccaggio in condizioni normali di magazzino (0-23°C / 32-73°F).
Qualsiasi incidente grave che si sia verificato in relazione al disposi�vo 
deve
essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato
membro in cui l'utente e/o il paziente è stabilito.

Numero di catalogo IPV Numero di catalogo COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Instrucciones de uso (ES)
IPV (Supporto Ven�lazione Prona)

Descripción
El IPV es un cojín inflable de uso en un único paciente para ser usado en 
combinación con los cobertores compa�bles de Ergotrics. Inflar con la 
pistola Hummingbird (HMB) para aire comprimido médico, el IPV eleva y 
posiciona al paciente en decúbito prono.

El IPV consta de:
1. Cojín torácico 
2. cinta adhesiva lateral 
3. válvula 
4. tubo
5. Cojín pélvico

Cobertores compa�bles (COV):

Fin previsto
Para proporcionar descarga abdominal durante la ven�lación decúbito 
prono.

Modo de empleo
Para usar durante ven�lación decúbito prono.
 
Instrucciones de uso
Uso recomendado: aplicar el IPV en posición supina
1. Coloque al paciente en posición supina con los brazos abiertos (Fig. A). 
2. Aplique los cobertores en el paciente usando el esqueleto como 
referencia (Fig. B1). La línea indicando la dirección de la inclinación debe 
colocarse en el medio. La cruz debe estar exactamente entre el xifoides 
y la sínfisis púbica. 
3. Ajuste las cintas laterales del cobertor (a) al paciente. Primero ajuste 
la cinta del lado de inclinación. 
4. Fije los cojines IPV en el medio del cobertor (Fig. C1 & C2).
5. Colocar los tubos y las válvulas tal como indicado en la imagen (fig. C2).
6. Ajuste las cintas laterales del IPV al cuerpo del paciente. Comience por 
la cinta del lado de inclinación.
7. Colocar el brazo del paciente por encima de los tubos (Fig. D).
8. Ajuste las cintas del hombro (b) del cobertor del tórax al cuerpo del 
paciente, en diagonal con el hombro del paciente.
9. Cruce el tobillo del paciente en el lado elevado sobre el tobillo de lado 
inclinado (Fig. D).
10. Colocar el paciente en decúbito prono (Fig. E).
11. Soltar las cintas laterales.
12. Inflar primero el cojín torácico, luego el cojín pélvico mediante la 
pistola Hummingbird de Ergotrics. El anillo de la válvula debe estar en 
posición cerrada (Fig. H2a). Termina de inflar el IPV cuando oiga el 
silbato (Fig. F1) y cerrar la abrazadera de apriete (Fig. F2). 
Observación: Sostenga la válvula IPV con una mano mientras al mismo 
tiempo empujando el
HMB contra eso con la otra mano.
13. Asegure la correcta posición del paciente en el IPV. Recoloque el 
paciente como sea necesario.

• El cojín torácico no debería sobresalir por debajo del esternón o por 
encima de la clavícula.

• El cojín pélvico no debería sobresalir por encima de la ingle.
• El abdomen debe permanecer sin restricciones.

14. Para liberar el aire de la IPV, abra la pinza de sujeción y coloque el 
anillo en la posición abierta (Fig. H2b).

Advertencias
El IPV ha sido diseñado para ser usado en un único paciente. Los 
cobertores compa�bles de Ergotrics y las cintas laterales IPV deben 
cambiarse después de cada uso.
Inflar solamente con la Hummingbird de aire comprimido médico a 
4-6bar/58-87psi. Una presión superior puede causar daños.
Ver tabla para el peso máximo del paciente.
La can�dad de �empo que un paciente pasa inmóvil es un factor de 
riesgo considerable para el desarrollo de úlceras por presión. Los 
pacientes inmovilizados deben ser evaluados en busca de otros factores 
de riesgo para reducir el riesgo de úlceras por presión. Consulte las 
pautas de prevención locales.
Guardar en condiciones de almacenamiento normales (0-23°C / 
32-73°F).
Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el disposi�-
vo deberá no�ficarse
al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que 
esté establecido el usuario y/o el paciente.

Númer de catálogo IPV Númer de catálogo COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Instruções de u�lização (PT)
IPV (Ven�lação propensa insuflável)

Descrição
O IPV é uma almofada descartável e insuflável. Insuflada com o 
Hummingbird (HMB) usando ar comprimido médico, o IPV levanta e 
posiciona o doente em decúbito ventral. 

O IPV consiste em:
1. Almofada torácica 
2. fita lateral
3. válvula 
4. tubo 
5. Almofada pélvica

Couvertures compa�bles (COV):

Finalidade prevista
Para fornecer descarga abdominal durante a ven�lação em decúbito 
ventral. 

Indicações para uso
Para uso durante a ven�lação em decúbito ventral.

Instruções de funcionamento
Utilização recomendada: aplicação do IPV em decúbito dorsal
1. Posicione o doente em posição supina com os braços abertos (Fig. A).
2. Aplique as tampas do doente usando o esqueleto como referência 
(Fig. B1). A linha que indica a direção da inclinação deve ser colocada 
medianamente. A cruz deve estar exatamente na xifoide e sínfise púbica. 
3. Conecte as fitas laterais da tampa (a) firmemente ao doente. Conecte 
a fita lateral no lado da inclinação primeiro. 
4. Coloque as almofadas IPV no meio das capas (Fig. C1 & C2).
5. Disponha o tubo e a válvula conforme ilustrado (Fig. C2).
6. Conecte as fitas laterais do IPV firmemente ao corpo do doente. 
Comece com a fita no lado da inclinação.
7. Coloque os braços do doente ao longo do corpo, com um braço sobre 
a tubagem (Fig. D).
8. Prenda as fitas do ombro (b) da tampa do tórax firmemente ao corpo 
do doente, diagonalmente ao ombro do doente.
9. Cruzar os tornozelos do doente um sobre o outro (Fig. D)
10. Coloque o doente em decúbito ventral (Fig. E).
11. Solte as fitas laterais.
12. Primeiro insufle a almofada torácica e depois a almofada pélvica 
usando o Hummingbird da Ergotrics. O anel da válvula deve estar na 
posição fechada (Fig. H2a). Pare a insuflação do IPV quando ouvir o apito 
(Fig. F1) e feche o grampo de aperto (Fig. F2). 
Observação: Segure a válvula do IPV com uma mão enquanto empurra o 
HMB contra a mesma com a outra mão.
13. Confirme o posicionamento correto do doente no IPV. Reposicione o 
doente conforme necessário.

• A almofada torácica não se deve estender abaixo da caixa torácica ou 
acima do clavicula.

• A almofada pélvica não se deve estender até à virilha.
• O abdómen deve estar irrestrito.

14. Para liberar o ar do IPV, abra a braçadeira de pressão e coloque o anel 
na posição aberta (Fig. H2b).  

Avisos
O IPV foi projetado para uso de um único doente. As capas Ergotrics 
compa�veis e as fitas laterais IPV devem ser trocadas após cada uso.
Insufle o Hummingbird apenas com ar medicinal comprimido entre 
4-6bar/58-87psi. Pressões mais altas podem causar danos.
Consulte a tabela para saber o máximo peso permi�do.
A quan�dade de tempo que um paciente fica imóvel é um fator de risco 
considerável para o desenvolvimento de úlceras de pressão. Os 
pacientes imobilizados devem ser avaliados quanto a outros fatores de 
risco para reduzir o risco de úlceras de pressão. Consulte as diretrizes de 
prevenção locais.
Armazenar em condições normais de armazém (0-23°C / 32-73°F).
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao disposi�vo 
deverá ser relatado
ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o 
u�lizador e/ou
doente está estabelecido.

Número de catálogo IPV Número de catálogo COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Käy�öohje (FI)
IPV (täyte�ävä tyyny ven�laa�oon vatsa-asennossa)

Kuvaus
IPV on kertakäy�öinen puhalle�ava tyyny, jota käytetään yhdessä 
yhteensopivien Ergotrics-suojien kanssa. Se täytetään Hummingbirdillä 
(HMB) käy�äen lääkkeellistä paineilmaa. IPV nostaa ja asemoi po�lasta 
vatsa-asennossa.

IPV koostuu seuraavista:
1. Rintakehätyyny 
2. Sivuteippi 
3. Ven�li 
4. Letku 
5. Lan�otyyny

Yhteensopivat suojat (COV):

Suunniteltu käy�ötarkoitus
Kuormituksen poistamiseen vatsan alueelta po�laan vatsallaan ollessa.

Käy�öaiheet
Ven�laa�oon vatsa-asennossa.

Käy�öohje
Suositeltava käyttötapa: IPV:n kiinnittäminen selinmakuuasennossa
1. Aseta po�las selinmakuulle kädet levite�yinä (kuva A).
2. Levitä suojat po�laan päälle käy�äen selkärankaa vii�eenä (kuva B1). 
Kallistussuuntaa osoi�ava linja on sijoite�ava keskitasolle. Risteyskoh-
dan tulee olla täsmälleen miekkalisäkkeen ja häpyluun kohdalla.
3. Kiinnitä suojan sivuteipit (a) �ukas� po�laaseen. Kiinnitä ensin 
sivuteippi kallistuspuolelta. 
4. Kiinnitä IPV-tyynyt suojien keskelle (kuva C1 &C2).
5. Ase�ele letku ja ven�ili kuvan mukaises� (kuva C2).
6. Kiinnitä IPV-sivuteipit napakas� po�laan kehoon. Aloita kallistuspuo-
len teipistä.
7. Aseta po�laan käsivarsi letkun päälle (kuva D).
8. Kiinnitä rintakehän suojuksen olkanauhat (b) �ukas� po�laan kehoon 
viistos� po�laan olkapäähän nähden (kuva D).
9. Nosta po�laan nostopuolen nilkka ris�in kalliste�avan puolen nilkan 
päälle (kuva D).
10. Vie po�las vatsa-asentoon (Kuva E). 
11. Irrota sivuteipit.
12. Ensin täytä rintatyyny ja si�en lan�on tyyny Ergotrics Hummingbirdil-
lä. Ven�ilin renkaan tulee olla kiinni-asennossa (kuva H2a). Lopeta IPV:n 
täy�äminen kuullessasi vihellyksen (kuva F1) ja sulje puris�n (kuva F2). 
Huomautus: Pidä IPV:n venttilistä kiinni toisella kädellä painaessasi 
HMB:tä sitä vasten toisella kädellä.
13. Varmista po�laan oikea asento IPV:ssä. Korjaa asentoa tarvi�aessa.

• Rintakehätyyny ei saa ulo�ua rintakehän alapuolelle tai solisluun 
yläpuolelle.

• Lan�otyyny ei saa ulo�ua nivusiin.
• Vatsan tulee olla vapaana.

14. Vapauta ilma IPV:stä avaamalla puristuspuris�n ja siirtämällä 
rengasta avoimeen asentoon (kuva H2b).

Varoitukset
IPV on suunniteltu yhden po�laan käy�öön. Yhteensopivat 
Ergotrics-suojat ja IPV-sivuteipit on vaihde�ava jokaisen käy�ökerran 
jälkeen.
Täytä vain käy�äen Hummingbirdiä ja lääkkeellistä paineilmaa, jonka 
paine on 4-6bar/58-87psi. Suuremmat paineet voivat aiheu�aa 
vaurioita.
Katso taulukko po�laan enimmäispainosta.
Säilytä tavanomaisissa varastoin�olosuhteissa.
Aika, jonka po�las vie�ää liikkuma�omana, on huoma�ava riskitekijä 
painehaavojen kehi�ymiselle. Immobilisoiduista po�laista tulee arvioida 
muita riskitekijöitä painehaavojen riskin vähentämiseksi. Katso 
paikalliset ennaltaehkäisyohjeet (0-23°C / 32-73°F).
Kaikista lai�eeseen lii�yvistä vakavista hai�atapahtumista on 
ilmoite�ava valmistajalle ja sen jäsenval�on toimivaltaiselle viranomai-
selle, jossa käy�äjä ja/tai po�las asuu.

Lue�elonumero IPV Lue�elonumero COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Lietošanas instrukcija (LV)
IPV (Inflatable Prone Ven�la�on)

Apraksts
IPV ir piepūšamu spilvenu komplekts viena pacienta lietošanai, ko 
izmanto kopā ar saderīgiem Ergotrics spilvenu pārvalkiem. Piepūšot ar 
Ergotrics Hummingbird (HMB), izmantojot saspiestu medicīnisko gaisu, 
IPV paceļ un novieto pacientu guļus stāvoklī uz vēdera.

IPV sastāv no:
1. Krūškurvja spilvens
2. Sānu fiksācijas lentes
3. Vārsts
4. Caurule
5. Iegurņa spilvens

Saderīgie spilvenu pārvalki (COV):
        
 

Paredzētais mērķis
Nodrošināt intraabdominālā spiediena atslodzi guļus uz vēdera pacienta 
ven�lēšanas laikā.

Lietošanas indikācija
Lietošanai prone ven�lēšanas laikā.

Lietošanas instrukcijas
Ieteicamā lietošana: IPV uzlikšana guļus stāvoklī.
1. Novietojiet pacientu guļus stāvoklī ar izplestām rokām (A a�ēls).
2. Uzs�priniet pacientam spilvena pārvalkus, vado�es pēc skeleta (B1 
a�ēls). Līnija, kas norāda pacienta griešanas virzienu, jānovieto centrāli. 
Krustam jāatrodas �eši uz xiphoid un pubic sim�zes.
3. Cieši pies�priniet pacientam pārvalku fiksācijas lentes (a). Vispirms 
pies�priniet lentes sānos.
4. Ielīmējiet IPV spilvenus pārvalku vidū (C1 un C2 a�ēls).
5. Sakārtojiet cauruli un vārstu, kā parādīts a�ēlā (C2 a�ēls).
6. Cieši pies�priniet IPV sānu lentes pie pacienta ķermeņa. 
7. Novietojiet pacienta rokas gar ķermeni, novietojot vienu roku pāri 
caurulēm (D a�ēls).
8. Pies�priniet krūškurvja pārvalka plecu lentes (b) cieši pie pacienta 
ķermeņa, pa diagonāli pāri pacienta pleciem. (D a�ēls).
9. Sakrustojiet pacienta kājas (D a�ēls).
10. Novietojiet pacientu guļus uz vēdera (E a�.).
11. Atbrīvojiet visas sānu lentes.
12. Vispirms piepū�et krūšu kurvja IPV spilvenu, pēc tam iegurņa IPV 
spilvenu, izmantojot Ergotrics HMB (H1 a�ēls). Vārsta gredzenam jābūt 
aizvērtā stāvoklī (H2a a�ēls). Apturiet piepūšanu, kad dzirdat svilpi (F1 
a�.) un aizveriet vārstu (F2 a�ēls).
Piezīme: Turiet IPV vārstu ar vienu roku, vienlaikus piespiežot HMB pret 
to ar otru roku.
13. Aps�priniet pareizu pacienta novietojumu uz IPV. Pārvietojiet 
pacientu pēc vajadzības.

• Krūškurvja spilvens nedrīkst s�ep�es zem krūšu kaula vai virs 
atslēgas kaula.

• Iegurņa spilvens nedrīkst s�ep�es pāri cirkšņiem.
• Vēderam jābūt atbrīvotam.

14. Lai atbrīvotu gaisu no IPV, atveriet saspiešanas skavu un pabīdiet 
gredzenu atvērtā stāvoklī (H2b a�ēls).

Brīdinājumi
IPV ir paredzēts lietošanai vienam pacientam. Saderīgie Ergotrics 
pārvalki un IPV sānu lentes ir jānomaina pēc katras lietošanas reizes.
Piepū�et, izmantojot HMB, �kai ar saspiestu medicīnisko gaisu pie 
4-6bar/58-87psi. Augstāks spiediens var izraisīt bojājumus.
Maksimālo pacienta svaru ska�et tabulā.
Laiks, ko pacients pavada nekus�gs, ir ievērojams spiediena čūlu 
a�s�bas riska faktors. Imobilizē�em pacien�em jānovērtē ci� riska 
faktori, lai samazinātu spiediena čūlu risku. Ska�et vietējās profilakses 
vadlīnijas.
Uzglabāt normālos noliktavas apstākļos (0°-23°C / 32°-73°F).
Par jebkuru nopietnu incidentu, kas no�cis sais�bā ar ierīci, jāziņo 
ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai 
pacients ir reģistrēts.

Kataloga numurs IPV Kataloga numurs COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Naudojimo instrukcija (LT)
IPV (pripučiama sistema ven�liavimui gulimoje padėtyje)

Aprašymas
IPV yra pripučiama pagalvė vienam pacientui, naudojama kartu su 
suderintais "Ergotrics" užvalkalais. Pripu�mui naudojant “Ergotrics“ 
“Humminbird” (HMB) bei suspaustą medicininį orą, IPV pakelia ir 
išpozicionuoja pacientą gulimoje padėtyje veidu žemyn.

IPV sudaro:
1. Krū�nės ląstos pagalvėlė
2. Šoninė juosta
3. Vožtuvų sistema
4. Vamzdeliai
5. Dubens pagalvėlė

Suderinami apklotai (COV):

Numatytas �kslas
Pilvinės dalies atlaisvinimas ven�liavimo metu.

Nurodymas mums
Skirta naudo� ven�liuojamam pacientui, gulinčiam veidu žemyn 
padėtyje.
 
Naudojimo instrukcijos
Rekomenduojama naudoti: IPV. Pradėti naudoti pacientui gulint veidu į 
viršų.
1. Padėkite pacientą ant nugaros išskėstomis rankomis (A pav.).
2. Uždėkite ant paciento apklotus, remdamiesi skeletu (B1 pav.). Linija, 
nurodan� pasvirimo kryp�, turi bū� dedama medialiai. Kryžius turėtų 
bū� �ksliai ant ksifoidinės ir gaktos simfizės.
3. Tvirtai pritvir�nkite apklotų šonines juostas (a) prie paciento. 
Pirmiausia pritvir�nkite šoninę juostą �es pasvirimo puse.
4. IPV pagalvėles įklijuokite �es apklotų viduriu(C1 ir C2 pav.).
5. Vamzdelį ir vožtuvą išdėstykite taip, kaip parodyta (C2 pav.).
6. IPV šonines juostas tvirtai pritvir�nkite prie paciento kūno. Pradėkite 
nuo juostos �es pasvirusia puse.
7. Padėkite paciento rankas išilgai kūno, vieną ranką uždėkite ant 
vamzdelių (D pav.).
8. Pritvir�nkite krū�nės ląstos apkloto pe�es juostas (b) prie paciento 
kūno įstrižai per paciento pe�. (D pav.).
9. Sukryžiuokite paciento kulkšnį iš pakreiptos pusės ant pakreiptos 
pusės kulkšnies (D pav.).
10. Perverskite pacientą į gulimą padė� veidu žemyn (E pav.).
11. Atlaisvinkite visas šonines juostas.
12. Pirmiausia pripūskite krū�nės ląstos IPV pagalvę, tada dubens IPV 
pagalvę, naudodami "Ergotrics" HMB (H1 pav.). Vožtuvo žiedas turi bū� 
uždarytoje padėtyje (H2a pav.). Išgirdę švilpuką (F1 pav.), sustabdykite 
pripū�mą ir uždarykite spaustuką (F2 pav.). 
Pastaba: Viena ranka laikykite IPV vožtuvą, o kita ranka stumkite prie jo 
HMB.
13. Pa�krinkite, ar teisingai pacientas padėtas ant IPV. Jei reikia, 
pakeiskite paciento padė�.

• Krū�nės ląstos pagalvė neturi bū� žemiau šonkaulių arba aukščiau 
rak�kaulio.

• Dubens pagalvėlė neturėtų bū� aukščiau kirkšnių.
• Pilvas turi bū� nevaržomas.

14. Norėdami išleis� orą iš IPV, a�darykite spaustuką ir perkelkite žiedą į 
atvirą padė� (H2b pav.).

Įspėjimai
IPV skirtas naudo� vienam pacientui. Suderinamus "Ergotrics" apklotais 
ir IPV šonines juostas reikia keis� po kiekvieno naudojimo.
HMB pripūskite �k suslėgtu medicininiu oru, kurio slėgis 
4-6bar/58-87psi. Didesnis slėgis gali pakenk�.
Didžiausią paciento svorį žr. lentelėje. 
Laikas, kurį pacientas praleidžia nejudėdamas, yra didelis spaudimo opų 
atsiradimo rizikos veiksnys. Imobilizuo�ems pacientams reikėtų įver�n� 
kitus rizikos veiksnius, kad būtų sumažinta opų dėl spaudimo rizika. 
Remkitės vie�nėmis prevencijos gairėmis.
Laikykite įprastomis sandėlio sąlygomis (0°-23°C / 32°-73°F).
Apie bet kokį su prietaisu susijusį rimtą incidentą turėtų bū� pranešta 
gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) 
pacientas, kompeten�ngai ins�tucijai.

Katalogo numeris  IPV Katalogo numeris COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx

Brugsanvisning (DA)
IPV (oppustelig liggende ven�la�on)

Beskrivelse
IPV er en oppustelig pude �l brug for en enkelt pa�ent, der anvendes i 
kombina�on med de kompa�ble Ergotrics' betræk. IPV'en oppustes med 
Ergotrics' Hummingbird (HMB) ved hjælp af komprimeret medicinsk lu� 
samt lø�er og placerer pa�enten i liggende s�lling. 

IPV består af:
1. Thoracal pude
2. Sidetape
3. Ven�lsystem
4. Slanger
5. Bækkenpude

Kompa�ble overtræk (COV):

Påtænkt formål
Til at aflaste maven i bugleje ved ven�la�on af pa�ent.

Indika�on for anvendelse
Til brug under i bugleje ved ven�la�on af pa�ent.

Brugsanvisning
Anbefalet anvendelse: Anvendelse af IPV i i bugleje.
1. Placer pa�enten i i ryglejemed spredte arme (fig. A).
2. Påfør betrækkene på pa�enten med skele�et som reference (fig. B1). 
Linjen, der angiver �ltningsretningen, skal placeres medialt. Krydset skal 
ligge nøjag�gt på xiphoid og skambenet (symphysis pubica).
3. Fastgør dækslet sidebåndene (a) stramt på pa�enten. Fastgør 
sidetapen på vendesiden først.
4. Sæt IPV-puderne fast i midten af betrækkene (fig. C1 & C2).
5. Anbring slangen og ven�len som illustreret (Fig. C2).
6. Fastgør IPV-sidebåndene stramt på pa�entens krop. Begynd med 
tapen på vendesiden.
7. Placer pa�entens arme langs kroppen med den ene arm over 
slangerne (fig. D).
8. Fastgør skulderbåndene (b) på thoraxbetrækket stramt �l pa�entens 
krop, diagonalt over pa�entens skulder. (Fig. D).
9. Kryds pa�entens ankel i lænsiden over anklen i vippesiden (Fig. D).
10. Bring pa�enten i bugleje (fig. E).
11. Løsn alle sidebånd.
12. Oppust først den thorakale IPV-pude og dere�er den pelvine 
IPV-pude ved hjælp af Ergotrics' HMB (Fig. H1). Ven�lens ring skal være i 
lukket s�lling (fig. H2a). Stop oppumpningen, når du hører fløjten (Fig. 
F1), og luk klemmeklemmen (Fig. F2). 
Bemærkning: Hold IPV-ventilen med den ene hånd, mens du presser 
HMB'en mod den med den anden hånd.
13. Bekræ� korrekt placering af pa�enten på IPV'en. Reposi�onér 
pa�enten om nødvendigt.

• Thoraxpuden bør ikke strække sig under brystkassen eller over 
clavicula.

• Bækkenpuden bør ikke strække sig over lysken.
• Maven skal være uhindret.

14. For at frigøre lu�en fra IPV åbnes klemmen og ringen fli�es i åben 
posi�on (fig. H2b).

Advarsler
IPV'en er designet �l brug for enkeltpa�enter. Kompa�ble Ergotrics-be-
træk og IPV-sidebånd skal udski�es e�er hver brug.
Oppustes kun ved hjælp af HMB med komprimeret medicinsk lu� ved 
4-6bar/58-87psi. Højere tryk kan forårsage skader.
Se tabellen for maksimal pa�entvægt. 
Den �d, som en pa�ent �lbringer immobilt, er en betydelig risikofaktor 
for udvikling af tryksår. Immobiliserede pa�enter bør vurderes for andre 
risikofaktorer for at reducere risikoen for tryksår. Der henvises �l lokale 
retningslinjer for forebyggelse.
Opbevares under normale lagerforhold (0°-23°C / 32°-73°F).
Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med udstyret, skal 
indbere�es �l producenten og den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor brugeren og/eller pa�enten er etableret.

Katalognummer  IPV Katalognummer COV
IPV-VUL-xx COV-PAU-xxIPV-VUX-xx
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