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Instruction for Use (ENG)
IS (Inflatable Support for multiple use)

Description
The IXS is a single-use or single-patient inflatable pillow. (Part of) the patient's body is positioned by
inflating and deflating the cushion with the Hummingbird (HMB) using medical compressed air.

The IXS consists of:

1. Cushion

2. Body contact sheet (BCS)*
3. Side tape*

4. Valve

5. Tube

6. Cover (COV)*

Intended purpose
The multifunctional IXS pillows are designed to position patients for a surgical or medical procedure,
treatment or examination. Compatible with HMB.

Operating instructions

1. Place the IXS under the body part of the patient to be moved or positioned.

2a. When using the variant with tape, adhere the body contact sheet (BCS) and side strips tightly to the
patient's body so that the IXS does not move during the procedure or treatment or examination.
CAUTION: Always detach the side strips before inflation.

2b. When using the variant with cover, first stick the cover to the patient and then stick the IxS to the
cover.

3. Place the inflation hose and valve on the bed next to the patient so that neither this patient nor a
healthcare professional will disturb or touch during the procedure or treatment or examination.

4. Inflate the pillow using the nose of the Ergotrics Hummingbird (Fig A). Stop inflating the IXS when you
hear the whistle (Fig B) or until (the body part of) the patient is in the desired position. During the
procedure, treatment or examination you can inflate the IXS even further (Fig A) but always stop at the
whistle. (Fig B)

Note: Hold the valve of the IXS with one hand while pushing the HMB against it with your other hand.

5. Use the Hummingbird's horn to release air from the IXS during or after surgery, treatment or research
(Fig C).

6. Close with the pinch clamp (Fig D) when the patient is in the desired position and every time you are
involved in the procedure, treatment or examination.

AFTER THE OPERATION / TREATMENT / EXAMINATION: Loosen the cushions and cut the hose
to deflate the cushions. Medical tape remover (e.g. Niltac) can be used.

Warnings

The IXS is designed for single use or single patient use.

Inflate only and deflate using the Hummingbird with medical compressed air at 4-6bar/58-87psi. Higher
pressures can cause damage.

See size chart for the maximum load.

Storage in normal warehouse conditions (0-23°C/32-73°F).

Shear forces can cause skin irritation and ulcers. Once IxS is inflated, move the patient

along with IxS.

Any serious incident related to the device must be reported to the manufacturer and the competent
authority of the Member State where the user and/or the patient are/is established.

IxS-S w D L Max
L 44,5cm|{10cm |20,5 cm|40kg
17.5in |3.9in [8.1in |88lb D
XL |51cm [12cm |20,5 cm|50kg
20.1in |47in |8.1in [110lb

Gebruiksaanwijzing (NL)
IxS (Inflatable Support for multiple use)

Beschrijving

De IXS is een opblaasbaar kussen voor eenmalig gebruik of gebruik bij één patient. (Een deel van) het
lichaam van de patiént wordt gepositioneerd door het opblazen en laten leeglopen van het kussen met de
Hummingbird (HMB) met behulp van medische perslucht.

De IxS is opgebouwd uit:
1. kussen

2. Body contact sheet (BCS)*
3. Kleefstrip zijkant*

4. Klep

5. Opblaasslang

6. Doek (COV)*

Beoogd doel
De multifunctionele IXS-kussens zijn ontworpen voor het positioneren van patiénten voor een
chirurgische of medische ingreep, behandeling of onderzoek. Comptibel met HMB.

Gebruiksaanwijzing

1. Kleef de IXS op op het lichaamsdeel van de patiént dat verplaatst of gepositioneerd moet worden.

2a. Indien u de variant met tapes gebruikt, kleef de body contact sheet (BCS) en zijstrips strak op het
lichaam van de patiént zodat de IXS niet beweegt tijdens de ingreep of behandeling of onderzoek.
LET OP: maak de zijstrips altijd weer los voor het opblazen.

2b. Indien u de variant met doeken gebruikt, kleeft u het doek eerst op de patiént en kleeft u vervolgens
het doek op het kussen.

3. Leg de opblaasslang en klep op het bed naast de patiént zodat deze patiént noch zorgmedewerker
storen of aanraken tijdens de ingreep of behandeling of onderzoek.

4. Blaas het kussen op met behulp van de neus van de Ergotrics

Hummingbird (Fig A). Stop het opblazen van de IXS wanneer u het fluitsignaal hoort (Fig B) of tot (het
lichaamsdeel van) de patiént in de gewenste houding gebracht is.
Tijdens de ingreep, behandeling of onderzoek kan u de IXS nog verder opblazen (Fig A) maar stop altijd bij
het fluitsignaal. (Fig B)
Opmerking: Houd de klep van de IXS met uw ene hand vast, terwijl u met uw andere hand de HMB ertegen
duwt.

5. Gebruik de hoorn van de Hummingbird om de lucht uit de IXS los te laten tijdens of na de ingreep of
behandeling of onderzoek (Fig C).

6. Sluit met de knijpklem (Fig D) als patiént in gewenste houding ligt en telkens u bezig bent met de
ingreep, behandeling of onderzoek.

NA DE OPERATIE/BEHANDELING/ONDERZOEK: Maak de kussens los en knip de slang door om de
kussens te laten leeglopen. Medische tapeverwijderaar (bijv. Niltac) kan worden gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften

De IXS is ontworpen voor eenmalig gebruik of gebruik bij één patiént.

Alleen opblazen en lucht uit laten lopen met behulp van de Hummingbird met medische perslucht bij
4-6bar/58-87psi. Hogere drukken kunnen schade veroorzaken.

Zie maattabel voor de maximale belasting.

Opslag in normale magazijnomstandigheden (0-23°C/32-73°F).

Afschuifkrachten kunnen huidirritatie en zweren veroorzaken. Zodra IxS is opgeblazen,

verplaats de patiént tesamen met IxS.

Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde
autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiént zijn/is gevestigd.

IXS-R W D L Max
L 49cm [12cm |22,1 cm|40kg
19.3in (4.7in |8.7in |88lb
XL |53cm [14cm |25cm |50kg
20.9in |5.5in |9.8in |110lb
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Mode d'emploi (FR)
IxS (Inflatable Support for multiple use)

Description

L'IXS est un coussin gonflable a usage unique ou a un seul patient. (Une partie du) corps du patient est
positionnée en gonflant et en dégonflant le coussin avec le Hummingbird (HMB) a I'aide d'air comprimé
médical

L'IxS se compose de:

1. Coussin

2. Body contact sheet (BCS)*
3. Coté adhésif*

4. Valve

5. Tuyau de gonflage

6. Couverture (COV)*

Objectif
Les coussins IXS multifonctionnels sont congus pour positionner les patients pour une intervention
chirurgicale ou médicale, un traitement ou un examen. Compatible avec HMB.

Mode d'emploi

1. Fixez I'IXS a la partie du corps du patient a déplacer ou a positionner.

2a. En utilisant la version avec les adhésifs, collez fermement la feuille de contact corporel (BCS) et les
bandes latérales sur le corps du patient afin que I'IXS ne bouge pas pendant la procédure, le traitement ou
I'examen.

ATTENTION: détachez toujours les bandes latérales avant le gonflage.

2b. En utilisant la version avec la couverture, collez la couverture d’abord sur le corps du patient et puis
sur le coussin.

3. Placer le tuyau de gonflage et la valve sur le lit a coté du patient afin que ni ce patient ni un profession-
nel de la santé ne dérange ou ne se touche pendant la procédure, le traitement ou I'examen.

4. Gonflez I'oreiller en utilisant le nez de I'Ergotrics Hummingbird (Fig A). Arrétez de gonfler I'IXS lorsque
vous entendez le sifflet (Fig B) ou jusqu'a ce que (la partie du corps) du patient soit dans la position
souhaitée. Pendant la procédure, le traitement ou I'examen, vous pouvez gonfler encore plus I'IXS (Fig A)
mais vous arrétez toujours au sifflet. (Fig B)

Remarque: tenez le valve de I'IXS d'une main tout en poussant le HMB contre lui de I'autre main.

5. Utilisez la corne du colibri pour libérer I'air du IXS pendant ou aprés une intervention chirurgicale, un
traitement ou une recherche (Fig C).

6. Fermez avec la pince a pincement (Fig D) lorsque le patient est dans la position souhaitée et chaque
fois que vous étes impliqué dans la procédure, le traitement ou I'examen.

APRES L'OPERATION / LE TRAITEMENT / L'EXAMEN: Desserrez les coussins et coupez le tuyau
pour dégonfler les coussins. Un dissolvant de ruban adhésif médical (p. ex. Niltac) peut étre utilisé.

Consignes de sécurité

L'IXS est congu pour un usage unique ou pour un seul patient.

Gonflez uniquement et dégonflez en utilisant le Hummingbird avec de I'air comprimé médical a
4-6bar/58-87psi. Des pressions plus élevées peuvent causer des dommages.

Voir le tableau des tailles pour la charge maximale.

Stockage dans des conditions normales d'entrepét (0-23°C/32-73°F).

Les forces de cisaillement peuvent provoquer des irritations cutanées et des ulcéres. Une

fois que I'IxS est gonflé, déplacez le patient avec IxS.

Tout incident grave lié au dispositif doit étre signalé au fabricant et a I'autorité compétente de I'Etat
membre dans lequel I'utilisateur et/ou le patient sont/est établi.

Bedienungsanleitung (DE)
IxS (Inflatable Support for multiple use)

Beschreibung

Das IXS ist ein aufblasbares Einweg- oder Einpatientenkissen. (Ein Teil) des Kérpers des Patienten wird
durch Aufblasen und Entleeren des Kissens mit dem Kolibri (HMB) unter Verwendung von medizinischer
Druckluft positioniert.

Das IxS besteht aus:

1. Polster

2. Body Contact Sheet (BCS)*
3. Seitliches Klettband*

4. Ventil

5. Aufpumpschlauch

6. Abdecktuch (COV)*

Verwendungszweck
Die multifunktionalen IXS-Kissen dienen dazu, Patienten fiir einen chirurgischen oder medizinischen
Eingriff, eine Behandlung oder eine Untersuchung zu positionieren. Kompatibel mit HMB.

Gebrauchsanleitung

1. Befestigen Sie das IXS am Korperteil des Patienten, der bewegt oder positioniert werden soll.

2a. wenn Sie Variante mit Klettband verwenden, kleben Sie das Kérperkontaktblatt (BCS) und die
Seitenstreifen fest auf den Korper des Patienten, damit sich das IXS wéahrend des Eingriffs oder der
Behandlung oder Untersuchung nicht bewegt.

VORSICHT: Nehmen Sie die Seitenstreifen immer vor dem Aufpumpen ab.

2b. Wenn Sie die Variante mit Abdecktuch verwenden, Kleben Sie zuerst das Tuch am Patienten und
dann am Polster.

3. Legen Sie den Fillschlauch und das Ventil neben dem Patienten auf das Bett, damit weder dieser
Patient noch ein medizinisches Fachpersonal wéhrend des Eingriffs, der Behandlung oder der
Untersuchung stéren oder beriihren.

4. Pumpen Sie das Kissen mit der Nase des Ergotrics-Kolibris auf (Abb. A). Horen Sie auf, das IXS
aufzublasen, wenn Sie das Pfeifen héren (Abb. B) oder bis sich (der Kérperteil) des Patienten in der
gewiinschten Position befindet. Wahrend des Eingriffs, der Behandlung oder der Untersuchung kénnen
Sie das IXS noch weiter aufblasen (Abb. A), aber immer an der Pfeife anhalten. (Abb. B)

Hinweis: Halten Sie die Ventil des IXS mit einer Hand fest, wihrend Sie den HMB mit der anderen Hand
dagegen driicken.

5. Verwenden Sie das Kolibrihorn, um wéhrend oder nach der Operation, Behandlung oder Forschung
Luft aus dem IXS freizusetzen (Abb. C).

6. SchlieRen Sie mit der Quetschklemme (Abb. D), wenn sich der Patient in der gewiinschten Position
befindet und jedes Mal, wenn Sie an dem Eingriff, der Behandlung oder der Untersuchung beteiligt sind.

NACH DEM BETRIEB / DER BEHANDLUNG / PRUFUNG: Lésen Sie die Kissen und schneiden Sie
den Schlauch ab, um die Kissen zu entleeren. Medizinischer Klebebandentferner (z.B. Niltac) verwendet
werden.

Sicherheitsvorschriften

Das IXS ist fur den einmaligen Gebrauch oder den einmaligen Gebrauch durch Patienten konzipiert.

Nur aufpumpen und mit dem Kolibri mit medizinischer Druckluft bei 4-6 bar/58-87 psi entleeren. Hohere
Driicke kénnen Schaden verursachen.

Die maximale Belastung finden Sie in der GréRentabelle.

Lagerung unter normalen Lagerbedingungen (0-23°C/32-73°F).

Scherkrafte kdnnen Hautreizungen und Geschwiire verursachen. Sobald IxS aufgeblasen

ist, bewegen Sie den Patienten zusammen mit IXS.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerdt muss dem Hersteller und der
zustindigen Behérde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder der Patient
ansdssig sind.

Istruzioni per l'uso (ITA)
IxS (Supporto gonfiabile per uso multiplo)

Descrizione
L'IXS & un cuscino gonfiabile monouso o per un solo paziente. (Il corpo del paziente viene posizionato
gonfiando e sgonfiando il cuscino con il Colibri (HMB) utilizzando aria compressa medicale.

L'IxS & composto da:

1. Cuscino

2. Foglio di contatto del corpo (BCS)*
3. Nastro laterale*

4. Valvola

5. Tubo

6. Copertura (COV)*

Scopo previsto
| cuscini multifunzionali IXS sono progettati per posizionare i pazienti per una procedura chirurgica o
medica, un trattamento o un esame. Compatibile con HMB.

Istruzioni per I'uso

1. Posizionare I'IXS sotto la parte del corpo del paziente da spostare o posizionare.

2a. Quando si utilizza la variante con nastro adesivo, far aderire il foglio a contatto con il corpo (BCS) e le
strisce laterali saldamente al corpo del paziente in modo che I'IXS non si muova durante la procedura o il
trattamento o I'esame.

ATTENZIONE: staccare sempre le strisce laterali prima del gonfiaggio.

2b. Quando si usa la variante con telino, attaccare prima il coperchio al paziente e poi attaccare I'IxS al
coperchio.

3. Posizionare il tubo di gonfiaggio e la valvola sul letto accanto al paziente in modo che né il paziente né
un operatore sanitario possano disturbare o toccare durante la procedura o il trattamento o I'esame.

4. Gonfiare il cuscino usando il naso del Colibri Ergotrics (Fig A). Smettere di gonfiare I'IXS quando si
sente il fischio (Fig B) o fino a quando (la parte del corpo del) paziente & nella posizione desiderata.
Durante la procedura, il trattamento o I'esame & possibile gonfiare ulteriormente I'IXS (Fig A) ma fermarsi
sempre al fischio. (Fig B)

Nota: Tenere la valvola dell'IXS con una mano mentre si spinge I'HMB contro di esso con I'altra mano.

5. Usare il corno del Colibri per far uscire I'aria dall'IXS durante o dopo un intervento chirurgico, un
trattamento o una ricerca (Fig C).

6. Chiudere con la clamp (Fig D) quando il paziente & nella posizione desiderata e ogni volta che si
partecipa alla procedura, al trattamento o all'esame.

DOPO L'OPERAZIONE / TRATTAMENTO / ESAME: Sgonfiare i cuscini e tagliare il tubo per
sgonfiare i cuscini. E possibile utilizzare un dispositivo di rimozione del nastro medico (ad es. Niltac).

Avvertenze

L'IXS & progettato per |'uso singolo o per un singolo paziente.

Gonfiare solo e sgonfiare usando il Colibri con aria compressa medicale a 4-6bar/58-87psi. Pressioni pil
elevate possono causare danni.

Vedere la tabella delle taglie per il carico massimo.

Stoccaggio in condizioni normali di magazzino (0-23°C/32-73°F).

Le forze di taglio possono causare irritazioni cutanee e ulcere. Una volta che IxS &

gonfiato, spostare il paziente insieme a IxS.

Qualsiasi incidente grave legato al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorita
competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente sono/sono stabiliti.

= maximum load

= Maximale belasting
= Charge maximale

= Maximale Belastung
= Carico massimo

= Carga maxima

= Non-sterile

= Niet-steriel

= Non stérile

= Nicht steril * Not included in all variants/ Niet bij alle varianten inbegrepen/

=Non sterile Pas inclus dans toutes les variantes/Nicht in allen Varianten enthalten/
= Sin esterilizar Non incluso in tutte le varianti/ No incluido en todas las variantes

Instrucciones de uso (ES)
IxS (Soporte hinchable de uso miiltiple)

Descripcion
El IXS es un cojin inflable de un solo uso o para un solo paciente. (Parte del) cuerpo del paciente se coloca
inflando y desinflando el cojin con el Colibri (HMB) utilizando aire comprimido médico.

El IxS se compone de:

1. Cojin

2. hoja de contacto del cuerpo (BCS)*
3. cinta lateral*

4. vélvula

5. tubo

6. Cubierta (COV)*

Finalidad prevista
Las almohadas multifuncionales IXS estan disefiadas para posicionar a los pacientes para un procedimien-
to quirdrgico o médico, tratamiento o examen. Compatible con HMB.

Instrucciones de uso

1. Coloque el IXS debajo de la parte del cuerpo del paciente que se va a mover o posicionar.

2a. Cuando utilice la variante con cinta adhesiva, adhiera la hoja de contacto con el cuerpo (BCS) y las
tiras laterales firmemente al cuerpo del paciente para que el IXS no se mueva durante el procedimiento o
el tratamiento o examen.

PRECAUCION: Desmonte siempre las tiras laterales antes de inflarlas.

2b. Cuando se utiliza la variante con tapa, primero se pega la tapa al paciente y luego se pega el IxS a la
tapa.

3. Coloque la manguera de inflado y la vélvula en la cama junto al paciente, de modo que ni éste ni el
profesional sanitario puedan molestar o tocar durante el procedimiento o el tratamiento o examen.

4. Infle la almohada utilizando la nariz del Colibri Ergotrics (Fig A). 5. Deje de inflar el IXS cuando oiga el
silbido (Fig B) o hasta que (la parte del cuerpo) del paciente esté en la posicion deseada. Durante el
procedimiento, el tratamiento o el examen, puede inflar el IXS ain mas (Fig. A), pero siempre deteniéndo-
se en el silbido. (Fig B)

Nota: Sujete la vdlvula del IXS con una mano mientras empuja el HMB contra ella con la otra.

5. Utilice la bocina del Colibri para liberar el aire del IXS durante o después de la cirugia, el tratamiento
o la investigacién (Fig. C).

6. Cierre con la pinza de sujecion (Fig D) cuando el paciente esté en la posicion deseada y cada vez que
intervenga en el procedimiento, tratamiento o examen.

DESPUES DE LA OPERACION / TRATAMIENTO / EXAMEN: Afloje los cojines y corte la manguera
para desinflar los cojines. Se puede utilizar un removedor de cinta médica (por ejemplo, Niltac).

Advertencias

El IXS esta disefiado para un solo uso o para un solo paciente.

Inflar sélo y desinflar con el Colibri con aire comprimido médico a 4-6bar/58-87psi. Presiones mas altas
pueden causar dafios.

Consulte la tabla de tallas para conocer la carga maxima.

Almacenamiento en condiciones normales de almacén (0-23°C/32-73°F).

Las fuerzas de cizallamiento pueden causar irritacion de la piel y tlceras. Una vez que IxS

estd inflado, mueva al paciente junto con IxS.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debera notificarse al fabricante y a la autoridad
competente del Estado miembro donde el usuario y/o el paciente estén establecidos.

Y Ergotrics® nv
Ergotrics® nv
Slachthuisstraat 120 bus 8
2300 Turnhout, Belgium
www.ergotrics.com
Support (USA): 1-855-5 444 666
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Instrugdo de uso (PT)
IxS (Suporte Insuflavel multifuncional)

Descrigao

L'IXS est un coussin gonflable a usage unique ou a un seul patient. (Une partie du) corps du patient est
positionnée en gonflant et en dégonflant le coussin avec le Hummingbird (HMB) a I'aide d'air comprimé
médical

IxS-S w D L Max

L 44,5cm|{10cm |20,5 cm|40kg
17.5in |3.9in |8.1in |88lb D

XL |51cm [12cm  |20,5 cm|50kg

20.1in |4.7in |8.1in |110lb
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Kayttoohje (FI)

IxS (llmalla taytettédva tukityyny)

Kuvaus

IxS on kertakdyttinen ja potilaskohtainen ilmalla taytettdva tyyny. Potilaan vartalo (osa) asetetaan

paikalleen tayttamall ja tyhjentamalla tyynyad Hummingbirdilla (HMB) la4kinnallista paineilmaa kayttden.

IxS koostuu seuraavista osista:

O IxS consiste em: 1. tyyny

1. AlImofada 2. vartalon kiinnitystarra (BCS=body contact sheet)*
2. folha de contacto corporal (BCS)* 3. sivu kiinnitystarrat*

3. fita adesiva lateral* 4. venttiili

4. Valvula 5. letku

5. Tubo 6. suojus (COV=cover)*

6. Resguardo (COV)*

Finalidade pretendida
As almofadas multifuncionais IXS sdo concebidas para posicionar os pacientes em procedimentos
cirurgicos ou médicos, tratamentos ou exames. Compativel com HMB.

Instrugbes de uso

1. Colocar a IXS debaixo da parte do corpo do paciente a ser movida ou posicionada.

2a. Ao usar a variante com fita adesiva, adicione a folha de contacto corporal (BCS) e as tiras laterais
firmemente ao corpo do paciente para que a IXS ndo se mova durante o procedimento ou tratamento ou
exame.

CUIDADO: Destacar sempre as tiras laterais antes da insuflagdo.

2b. Ao usar a variante com resguardo, primeiro cole o resguardo ao paciente e depois cole a IxS ao
resguardo.

3. Coloque o tubo e a vélvula de insuflagdo na cama ao lado do paciente, para que nem o paciente nem
um profissional de saude perturbem ou toquem durante o procedimento ou tratamento ou exame.

4. Insufle a almofada usando o Hummingbird Ergotrics (Fig A). Pare de insuflar a IXS quando ouvir o apito
(Fig B) ou até que (a parte do corpo do) paciente esteja na posi¢do desejada. Durante o procedimento,
tratamento ou exame pode encher ainda mais a IXS (Fig A) mas pare sempre quando ouvir o apito. (Fig. B)
Nota: Segure o vdlvula da IXS com uma médo enquanto empurra o HMB com a outra méo.

5. Use o cone do Hummingbird para libertar ar da IXS durante ou ap0s a cirurgia, tratamento ou pesquisa
(Fig C).

6. Feche com o clipe de seguranga (Fig D) quando o paciente estiver na posigdo desejada e sempre que
estiver envolvido no procedimento, tratamento ou exame.

DEPOIS DA OPERAGAO / TRATAMENTO / EXAME: Solte as almofadas e corte o tubo para esvazia-las.
Removedor de fita adesiva médica (por exemplo, Niltac) pode ser usado.

Avisos

A IXS foi concebida para uma Unica utilizagdo ou para um unico paciente.

Insufle e esvazie apenas utilizando o Hummingbird com ar comprimido medicinal a 4-6bar/58-87psi.
Pressdes mais elevadas podem causar danos.

Veja a tabela de tamanhos para a carga maxima.

Armazenagem em condi¢des normais de armazenamento (0-23°C/32-73°F).

As forgas de cisalhamento podem causar irritagdo da pele e tlceras. Uma vez que o IxS é

inflado, mova o paciente junto com o IxS.Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser
comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o
doente esta/estdo estabelecidos.

Kayttétarkoitus
IxS-tyynyt on suunniteltu monien potilasasentojen tekemiseen kirurgista tai lddketieteellistd toimenpidet-
t4, hoitoa tai tutkimusta varten. Yhteensopiva tayttopistoolin kanssa (Hummingbird) kanssa.

Kayttoohjeet

1. Aseta IxS-tyyny siihen kehon kohtaan, jota nostetaan tai mihin asento tehdaan.

2a. Kun kaytetaan teipilld varustettua tyynya, kiinnita vartalon kiinnitystarra (BCS) ja sivutarrat tiukasti
potilaan vartaloon, jotta IxS ei liiku asennon teon, toimenpiteen, hoidon tai tutkimuksen aikana.
VAROITUS: Sivutarrat irroitetaan aina ennen tyynyn tayttoa.

2b. Kun kaytat suojuksella varustettua vaihtoehtoa, kiinnita ensin suojus potilaaseen ja sitten IxS-tyyny
suojukseen.

3. Aseta tayttoletku ja venttiili potilaan viereen tasolle siten, ettd se ei kosketa potilasta tai hairitse
terveydenhuollon ammattihenkil6a toimenpiteen, hoidon tai tutkimuksen aikana.

4, Tayt4 tyyny Ergotrics Hummingbirdin avulla (kuva A). Lopeta IxS:n téyttdminen, kun kuulet vihellyksen
(kuva B) tai kunnes potilas (tai kehon osa) on halutussa asennossa. Toimenpiteen, hoidon tai tutkimuksen
aikana voit tayttaa IxS:a4 vield lisda (kuva A), mutta lopeta aina vihellykseen. (Kuva B)

Huomautus: Pidd toisella kddelld kiinni IXS:n venttiilistd ja toisella kédelld tdytd ilmaa venttiilistd
hummingbirdid kéyttden.

5. Kéyta tayttopistoolia (Humminbirdia) ilman vapauttamiseen IxS:std leikkauksen, hoidon tai tutkimuk-
sen aikana tai sen jalkeen (kuva C).

6. Sulje venttiili puristimella (kuva D), kun potilas on halutussa asennossa, ja aina myds toimenpiteen,
hoidon tai tutkimuksen ajaksi.

TOIMINNAN / HOIDON / TUTKIMUKSEN JALKEEN: Tyhjis tyyny tai katkaise letku tyynyjen
tyhjentamiseksi. Ladketieteellista teipinpoistoainetta (esim. Niltac) voidaan kayttaa.

Varoitukset

IxS on suunniteltu kertakayttoiseksi tai potilaskohtaiseen kayttéon.

Taytd vain ja tyhjenna tayttopistoolin (Hummingbirdin) avulla lddketieteelliselld paineilmalla, jonka paine
on 4-6 bar/58-87psi. Suuremmat paineet voivat aiheuttaa vaurioita.

Katso enimmaiskuormitus kokotaulukosta.

Varastointi normaaleissa varasto-olosuhteissa (0-23°C/32-73°F).

Leikkausvoimat voivat aiheuttaa ihoarsytystd ja haavaumia. Kun IxS on taytetty, siirrd

potilasta yhdessa IxS: n kanssa.

Kaikista laitteeseen liittyvistd vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jasenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon kéytt&ja ja/tai potilas on sijoittautunut.
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IXS-R W D L Max
L 49cm |[12cm |22,1 cm|40kg
19.3in |4.7in |8.7in |88lb
XL |53cm [14cm |25cm  |50kg
20.9in |5.5in |9.8in |110lb

LietoSanas instrukcija (LV)
IxS (Daudzfunkcionals pieptisamais atbalsts)

Apraksts

IXS ir pieptsams spilvens, kas paredzéts vienreizéjai lietosanai vai viena pacienta lietosanai. Daja no
pacienta kermena tiek pozicionéta, piepGsot un izpGsot spilvenu ar Hummingbird (HMB), izmantojot
medicinisku saspiestu gaisu.

IxS sastav no:

1. Spilvens

2. Kermena limvirsma (BCS)*
3. Sanu fiksacijas lentes*

4. Varsts

5. Caurule

6. Spilvena parvalks (COV)*

Paredzétais mérkis
Daudzfunkcionalie IXS spilveni ir paredzéti, lai novietotu pacientus kirurgiskai vai mediciniskai proceddrai,
arstésanai vai izmeklésanai. Savietojams ar HMB.

Mode d'emploi

1. Novietojiet IXS zem pacienta kermena dalas, kas japarvieto vai janovieto.

2a. Lietojot spilvenu ar sanu fiksacijas lentam un kermena limvirsmu (BCS), ciesi pieliméjiet tos pie
pacienta kermena, lai IXS neparvietotos proceddiras vai arstésanas, vai izmeklésanas laika.

UZMANIBU: Pirms piepiianas vienméar nonemiet sanu fiksacijas lentes.

2b. Izmantojot komplektu ar spilvena parvalku (COV), vispirms uzlimé&jiet pacientam parvalku un péc
tam pieliméjiet IxS spilvenu uz parvalka.

3. Novietojiet piepusanas cauruli un varstu uz gultas blakus pacientam t3, lai ne $is pacients, ne veselibas
aprupes specialists netraucétu un nepieskartos proceduras vai arstésanas, vai izmeklésanas laika.

4. Piepatiet spilvenu, izmantojot Ergotrics Hummingbird uzgali (A attéls).
Partrauciet IXS piepGsanu, kad dzirdat svilpi (B attéls) vai lidz pacients (vai pacienta kermena dala) atrodas
vélamaja stavokli. Procediras, arstésanas vai izmeklésanas laika varat piepast IXS vél vairak (A attéls), bet
vienmér nepiecieSsams apstaties, kad dzirdama svilpe. (B attéls)

Piezime: Turiet IXS varstu ar vienu roku, vienlaikus spieZzot HMB pret to ar otru roku.

5. Izmantojiet Hummingbird ragu, lai izlaistu gaisu no IXS spilvena operacijas, arstésanas vai izpétes laika
vai péc tas (C attéls).

6. Aizveriet varsta noslédzéju (D attéls), kad pacients atrodas vélamaja stavokli un katru reizi, kad esat
iesaistits procedira, arstésana vai izmeklésana.

PEC OPERACIJAS / ARSTESANAS / PARBAUDES: Nogrieziet caurul, lai spilvens izlaistu gaisu un
atbrivojiet spilvenu no pacienta. Var izmantot mediciniskas [imes nonéméju (pieméram, Niltac).

Bridinajumi

IXS ir paredzéts vienreiz&jai lietosanai vai viena pacienta lietosanai.

Piepatiet un izpGtiet, izmantojot vienigi Hummingbird ar medicinisku saspiestu gaisu pie 4-6bar/58-87psi.
Augstaks spiediens var izraisit bojajumus.

Maksimalo slodzi skatiet izméru tabula.

Uzglabat normalos noliktavas apstaklos (0°-23°C / 32°-73°F).

Bides spéki var izraisit adas kairindjumu un Calas. Kad IxS ir piepusts, parvietojiet pacientu

kopa ar IxS.

IPS kalposanas laiks ir 1,5 gadi (18 ménesi). Lietojot produktu péc deriguma termina beigam, var rasties
sanu fiksacijas lentes un spilvenu darbibas trauc&jumi.

Par visiem nopietniem incidentiem saistiba ar ierici jazino raZotajam un tas dalibvalsts kompetentajai
iestadei, kura lietotajs un/vai pacients ir registréts.

Naudojimo instrukcija (LT)
IxS (pripué¢iama daugiafunkciné pagalvé)

Aprasymas
IXS yra vienkartiné arba vienam pacientui skirta pripuéiama pagalve. (Dalis) paciento kino yra
iSpozicionuojama pripuciant pagalve naudojant "Hummingbird" (HMB), ir medicininj suspaustg ora.

IxS sudaro:

1. Pagalve

2. Kaino kontaktinis lapas (BCS)*
3. Soniné juosta*

4. Voztuvas

5. Vamzdeliai

6. Apklotas(COV)*

Numatytas tikslas
Daugiafunkcinés IXS pagalvés skirtos pacientams padéti chirurginés ar medicininés procedtros, gydymo ar
tyrimo metu. Suderinamos su HMB.

Naudojimo instrukcijos

1. Padékite IXS po paciento kiino dalimi, kurig reikia perkelti arba iSpozicionuoti.

2a. Kai naudojamas variantas su juosta, kiino kontaktinj lakstg (BCS) ir Sonines juostas tvirtai priklijuokite
prie paciento kiino, kad procediros, gydymo ar tyrimo metu IXS nejudéty.

DEMESIO: prie$ pripatima visada nuimkite $onines juosteles

2b. Naudodami variantg su apklotu, pirmiausia priklijuokite apklota prie paciento ir tik tada IxS prie.
apkloto.

3. LPadeékite pripGtimo vamzdelj ir voztuva ant lovos $alia paciento taip, kad nei pacientas, nei sveikatos
prieziaros specialistas netrukdyty ir neliesty jo procediros, gydymo ar tyrimo metu.

4. Pripaskite pagalve naudodami "Ergotrics Hummingbird" nosj (A pav.).
Nustokite pasti IXS, kai idgirsite Svilpuka (B pav.) arba kol pacientas (jo kano dalis) atsidurs norimoje
padétyje. Atliekant procedirg, gydyma ar tyrima, IXS galite dar labiau pripGsti (A pav.), tadiau visada
sustokite iSgirde Svilpuka. (B pav.)

Pastaba: viena ranka laikykite IXS voZtuvg, o kita ranka stumkite prie jo HMB.

5. Naudokite Hummingbird raga, kad isleistuméte org i$ IXS operacijos, gydymo ar tyrimy metu arba po
ju (C pav.).

6. UZdarykite spaustuku (D pav.), kai pacientas yra norimoje padétyje, ir kiekvieng karta, kai dalyvaujate
procediroje, gydyme ar tyrime.

PO OPERACIIOS / GYDYMO / TYRIMO: Atlaisvinkite pagalvéles ir nukirpkite zarna, kad pagalvéles
baty i$leistos i$ oro. Galima naudoti medicininés juostos nuémiklj (pvz., "Niltac").

Ispéjimai

Pripaskite ir iSpaskite "Humminbird" tik medicininiu suslégtu oru, kurio slégis 4-6bar/58-87psi. Didesnis
slégis gali pakenkti.

DidZiausig apkrova Zr. dydZiy lenteléje.

Laikykite jprastomis sandélio sglygomis (0°-23°C / 32°-73°F).

Slyties jéegos gali sukelti odos dirginima ir opas. Kai IXS yra pripistas, perkelkite pacienta

kartu su IxS.

Apie bet kokj rimta su prietaisu susijusj incidenta turi bati praneSama gamintojui ir valstybés nareés, kurioje
yra jsisteiges naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Brugsanvisning (DA)
IxS (oppustelig stgtte til flergangsbrug)

Beskrivelse
IXS er en oppustelig pude til engangsbrug eller til en enkelt patient. (En del af) patientens krop placeres
ved at puden oppustes og tammes for luft med Hummingbird (HMB) ved hjaelp af medicinsk trykluft.

IxS bestar af:

1. Pude

2. Kropskontaktfolie (BCS)*
3. Sideband*

4. Ventil

5. Slanger

6. Daeksel (COV)*

Pataenkt formal
De multifunktionelle IXS-puder er beregnet til at placere patienter til et kirurgisk eller medicinsk indgreb,
en behandling eller en undersggelse. Kompatibel med HMB.

Brugsanvisning

1. Placer IXS under den kropsdel af patienten, der skal flyttes eller positioneres.

2a. Ved brug af varianten med tape skal kropskontaktpladen (BCS) og sidestrimlerne klaebes teet til
patientens krop, sa IXS ikke bevaeger sig under proceduren eller behandlingen eller undersggelsen.
FORSIGTIG: Afmonter altid sidestrimlerne fgr oppustning.

2b. Nér du bruger varianten med cover, skal du fgrst klaebe coveret pa patienten og derefter klaebe IxS
pé coveret.

3. Placer oppumpningsslangen og ventilen pa sengen ved siden af patienten, sa hverken denne eller en
sundhedsperson forstyrrer eller rgrer ved den under proceduren eller behandlingen eller undersggelsen.

4. Pust puden op ved  hjelp af Ergotrics Hummingbird-naesen  (fig.  A).
Stop med at puste IXS op, nar du hgrer flgjten (Fig B), eller indtil (patientens kropsdel) er i den gnskede
position. Under proceduren, behandlingen eller undersggelsen kan du puste IXS'en yderligere op (fig. A),
men stop altid ved flgjten. (Fig B)
Bemaerk: Hold IXS'ens ventil med den ene hdnd, mens du presser HMB'en mod den med den anden hénd.

5. Brug kolibriens keglespids til at slippe luften ud af IXS'en under eller efter en operation, behandling
eller forskning (Fig C).

6. Luk med luftklemmen (Fig D), nr patienten er i den gnskede position, og hver gang du er involveret i
proceduren, behandlingen eller undersggelsen.

EFTER OPERATIONEN / BEHANDLINGEN / UNDERS@GELSEN: Lgsn puderne og klip slangen for
at lukke puderne op. Der kan anvendes medicinsk tapefjerner (f.eks. Niltac).

Advarsler

IXS er beregnet til engangsbrug eller til brug for en enkelt patient.

Blaes kun op og tgm kun puden ved hjeelp af Hummingbird med medicinsk trykluft ved 4-6bar/58-87psi.
Hgjere tryk kan forarsage skader.

Se stgrrelsestabellen for den maksimale belastning.

Opbevares under normale lagerforhold (0°-23°C / 32°-73°F).

Forskydningskraefter kan forarsage hudirritation og sar. Nar IxS er oppustet, flyt patienten

sammen med IxS.

Enhver alvorlig handelse i forbindelse med udstyret skal indberettes til producenten og den kompetente
myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er/er etableret.

Lorem ipsum

=cargamaxima
enimmaiskuormitus

= N3o esterilizado

= Maksimalais pacienta svars
= DidZiausias paciento svoris
= Maksimal patientvaegt

= Epasteriili

= Nesterils NI p . R - "
= Nesterilus Néo incluido em todas as variantes / Ei sisally kaikkiin muunnelmii /
= |kke-steril Nav ieklauts visos komplektos / Ne visuose variantuose /

Ikke inkluderet i alle varianter
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