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= Maximum patient weight is 180kg/400lb
= Maximaal pa�ëntgewicht is 180kg/400lb
= Le poids maximal du pa�ent est de 180 kg/400 lb
= Das maximale Pa�entengewicht beträgt 180 kg/400 lb
= El peso máximo del paciente es de 180 kg/400 lb
= Den maksimale pa�entvægt er 180 kg/400 lb
= Maksimālais pacienta svars ir 180 kg/400 lb

Max
180 kg
400 lb

= Check if pa�ent lays so�ly
= Controleer of de pa�ënt zacht ligt
= Vérifiez que le pa�ent est allongé doucement
= Prüfen Sie, ob der Pa�ent weich liegt
= Compruebe si el paciente se acuesta suavemente
= Kontroller, om pa�enten ligger blødt
= Pārbaudiet, vai pacients mierīgi guļ
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0°C
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Instruc�ons for Use (ENG)
Morphemat 
Descrip�on 
The Morphemat is a reusable flexible mat with two inflatable compartments. By infla�ng one of the 
compartments using the HMB with compressed air, the pa�ent is brought from supine in a stable lateral 
posi�on (≤40 degrees), both right and le�.

The Morphemat consist of: 
A. 2 inflatable compartments
B. 2 valves (detail in Fig. 6&7)
C. 8 handgrips

Intended purpose
Til�ng and maintaining a pa�ent in a stable lateral posi�on (≤40 degrees). 

Opera�ng instruc�on
1. Posi�on the Morphemat on the bed with the valves (B) at the side and the head of the bed.
2. Place a cover over the Morphemat and posi�on the pa�ent on the Morphemat in supine posi�on with
the shoulders on the silhoue�e.
     Assure full trunk (shoulders to bo�om) is on the Morphemat (Fig. 2). The shoulders of the pa�ent 
should be lower than the tube. (Fig. 1)
3. Cross the legs of the pa�ent over each other. The knee of the �l�ng side is best folded under the leg of 
the li�ing side. (Fig. 3)
4. Inflate the Morphemat with compressed air using the Hummingbird (HMB). The ring of the valve 
should be in closed posi�on (Fig. 6a). Hold the valve (B) of the Morphemat with one hand while pushing 
the HMB against it with the other hand (Fig. 6c). 
5. Stop infla�ng the Morphemat un�l the pa�ent is in the desired posi�on (Fig. 6d). Close the pinch valve 
(Fig. 6f).
Note: When you hear the whistle, the maximum filling has been reached (Fig. 6e). That's too hard for 
long-term positioning.
6. The pa�ent will now remain in the same lateral posi�on. 
     Check if the pa�ent is laying on the cover and not touching the valves. Reposi�on the head and legs as 
per local procedure. 
7. To bring the pa�ent back to supine posi�on, push the pinch clamp forward with your thumb to 
unhook and open the lever (Fig. 6g). Slide the ring
into open posi�on (Fig. 6b) to release the air from the Morphemat. (Fig. 4)
8. Repeat step 3 to 6 if you want to �lt the pa�ent to the other lateral side. (Fig. 5) 
9. If required, use the handgrips (C) to reposi�on the Morphemat on the bed.  

Warnings 
The Morphemat is tested for 1000 infla�on cycles. Leaks and deforma�on may occur a�er more usage. 
Only inflate the Morphemat by using the Hummingbird with compressed air at 4-6 bar/58-87psi. Higher 
pressures can cause damage.
Stop infla�ng the Morphemat when the pa�ent is at the desired posi�on or when the overpressure 
valves open (whistle). Always check if the pa�ent lays so�ly.
Do not use without cover.
Only for pa�ents up to 180kg/400lb. 
Store under normal warehouse condi�ons (0-25°C/32-77°F).
Any serious incident related to the device must be reported to the manufacturer and the competent 
authority of the Member State where the user and/or the pa�ent are/is established.

Cleaning and disinfec�on
First clean the product with water and soap. Use so� cloth and avoid harsh rubbing. Then, disinfect with 
isopropyl alcohol, chlorine
dioxide or quaternary ammonium following the instruc�on of your disinfec�on product.
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Gebruiksaanwijzing (NL)
Morphemat 
Beschrijving 
De Morphemat is een herbruikbare flexibele mat met twee opblaasbare luchtkamers . Door één van de 
kamers op te blazen met behulp van de op perslucht aangesloten Hummingbird (HMB), wordt de pa�ënt 
vanuit vlakke rugligging in een stabiele laterale posi�e gebracht (≤40 graden), zowel rechts als links.

De Morphemat bestaan uit: 
A.  2 opblaasbare luchtkamers 
B.  2 kleppen (detail in Fig. 6&7)
C.  8 handvaten

Beoogd doel
Het kantelen en in een zijligging van ≤40 graden houden van een pa�ënt. 

Gebruiksaanwijzing
1. Leg de Morphemat op het bed met de kleppen (B) aan de zijkant van het hoofdeinde van het bed. 
2. Leg een doek of laken over de Morphemat en leg de pa�ënt op de Morphemat in rugligging met de 
schouders op het silhouet. Zorg ervoor dat de      
     volledige romp (schouders tot billen) op de Morphemat ligt (Fig. 2). De schouders van de pa�ënt 
moeten lager zijn dan de slang (Fig. 1).
3. Kruis de benen van de pa�ënt over elkaar. De knie van de kantelende zijde wordt het best onder het 
been van de �ltzijde gevouwen. (Fig. 3)
4. Blaas de Morphemat op met perslucht met behulp van de Hummingbird (HMB). De ring van de klep 
moet in gesloten posi�e staan (Fig. 6a). Houd de klep (B) van de Morphemat met één hand vast terwijl u 
er met  de andere hand de HMB ertegen duwt (Fig 6c). 
5. Stop met het opblazen van de Morphemat tot de pa�ënt in de gewenste posi�e ligt (Fig 6d). Sluit de 
knijpklep (Fig 6f).
Let op: Wanneer u het fluitsignaal hoort is de maximale vulling bereikt (Fig 6e). Dat is te hard voor 
langdurige positionering.
6. De pa�ënt blij� nu in dezelfde zijdelingse posi�e liggen. Controleer of de pa�ënt op het doek ligt en
de kleppen niet raakt. Leg het hoofd en de benen volgens de plaatselijke procedure. 
7. Om de pa�ënt terug in rugligging te brengen, duw de klem met uw duim naar voren om de hendel los 
te maken en te openen (Fig 6g). Schuif de ring in de open posi�e (Fig. 6b) om de lucht uit de Morphemat 
te laten ontsnappen. (Fig. 4)
8. Herhaal stap 3 tot en met 6 als u de pa�ënt naar de andere laterale zijde wilt kantelen. (Fig. 5) 
9. Gebruik indien nodig de handgrepen (C) om de Morphemat op het bed te herposi�oneren.  

Waarschuwingen 
De Morphemat is getest voor 1000 opblaascycli. Lekkage en vervorming kan optreden na meer opblazen. 
Blaas de Morphemat alleen op met de Hummingbird met perslucht met een druk van 4-6 bar/58-87psi. 
Hogere drukken kunnen schade veroorzaken.
Stop met het opblazen van de Morphemat wanneer de pa�ënt in de gewenste posi�e ligt of de 
overdrukven�elen opengaan (fluitje). Controleer al�jd of de pa�ent zacht ligt.
Niet gebruiken zonder cover.
Alleen voor pa�ënten tot 180 kg/400lb. 
Bewaren onder normale omstandigheden (0-25°C/32-77°F).
Elk erns�g incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de pa�ënt geves�gd is/zijn.

Reiniging en ontsme�ng
Maak het product eerst schoon met water en zeep. Gebruik een zachte doek en vermijd hard wrijven. 
Ontsmet vervolgens met
isopropylalcohol, chloordioxide of quaternair ammonium volgens de instruc�es van uw 
ontsme�ngsproduct.

Manuel d'u�lisa�on (FR)
Morphemat 
Descrip�on 
Le Morphemat est un tapis souple réu�lisable doté de deux compar�ments gonflables. En gonflant un 
des compar�ment l'aide du Hummingbird (HMB) à aire comprimé, le pa�ent est amené de sa posi�on 
complètement couchée à une posi�on latérale stable (≤ 40 degrés), à droite comme à gauche. 

Le Morphemat est composé de : 
A. 2 compar�ments gonflables 
B. 2 vannes (détail en Fig. 6&7)
C. 8 poignées

Objec�f visé
Pour incliner et maintenir un pa�ent dans une posi�on latérale jusque 40 degrés. 

Manuel d'u�lisa�on
1. Placez le Morphemat sur le lit, les soupapes (B) sur le côté de la tête du lit.
2. Placez un couverture sur le Morphemat et placez le pa�ent sur le Morphemat en posi�on couchée, les 
épaules sur la silhoue�e. Assurez-vous que le torse en�er (thorax et abdomen) est sur le Morphemat 
(Fig. 2). Les épaules du pa�ent doivent être plus basses que le tube. (Fig. 1)
3. Croisez les jambes du pa�ent l'une sur l'autre. Le genou du côté basculant est mieux replié sous la 
jambe du côté soulevé. (Fig. 3)
4. Gonflez le Morphemat avec de l'air comprimé à l'aide du Hummingbird (HMB). La bague de la valve 
doit être en posi�on fermée (Fig. 6a). Tenez la valve (B) du Morphemat dans une main tout en poussant 
le HMB contre elle avec l'autre main (Fig. 6c).
5. Arrêtez de gonfler le Morphemat jusqu'à ce que le pa�ent soit dans la posi�on souhaitée (Fig. 6d). 
Fermez la pince clamp (Fig. 6f).
Remarque: Lorsque vous entendez le sifflet, le remplissage maximal a été atteint (Fig 6e). C'est trop ferme 
pour un positionnement à long terme.
6. Le pa�ent reste maintenant dans la même posi�on latérale. Vérifiez que le pa�ent est allongé sur la 
couverture et ne touche pas les soupappes. Posez la tête et les jambes selon la procédure locale.
7. Pour ramener le pa�ent en posi�on couchée, poussez la
pince clamp vers l'avant avec votre pouce pour la décrocher et ouvrir le levier (Fig. 6g). Glissez la bague 
en posi�on ouverte (Fig. 6b) pour libérer l'air du Morphemat (Fig. 4).
8. Répétez les étapes 3 à 6 si vous souhaitez incliner le pa�ent vers l'autre côté latéral. (Fig. 5) 
9. Si nécessaire, u�lisez les poignées (C) pour reposi�onner le Morphemat dans le lit.  

Aver�ssements 
Le Morphemat est testé pour 1.000 cycles de gonflage. Une fuite peut se produire après un nombre de 
gonflages plus important. 
Gonflez le Morphemat uniquement avec le Hummingbird à air comprimé à une pression de 4-6 
bar/58-87psi. Des pressions plus élevées peuvent causer des dommages.
Arrêtez de gonfler le Morphème lorsque le pa�ent est dans la posi�on souhaitée ou lorsque les valves de 
décompression s'ouvrent (sifflement). Vérifier toujours que la texture du matelas sous le pa�ent est 
suffisamment souple.
Ne pas u�liser sans couvercle.
Uniquement pour les pa�ents pesant jusqu'à 180kg (400lb). 
Stocker dans des condi�ons normales d'entreposage.
Tout incident grave lié au disposi�f doit être no�fié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel l'u�lisateur et/ou le pa�ent se trouve(nt).

Ne�oyage et désinfec�on
Ne�oyez d'abord le produit avec de l'eau et du savon. U�lisez un chiffon doux et évitez les fric�ons trop 
vigoureuses. Ensuite, désinfectez avec de l'alcool isopropylique, du dioxyde de chlore ou de l'ammonium 
quaternaire en suivant les instruc�ons de votre produit de désinfec�on.
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= Maximum patient weight is 180kg/400lb
= Maximaal pa�ëntgewicht is 180kg/400lb
= Le poids maximal du pa�ent est de 180 kg/400 lb
= Das maximale Pa�entengewicht beträgt 180 kg/400 lb
= El peso máximo del paciente es de 180 kg/400 lb
= Den maksimale pa�entvægt er 180 kg/400 lb
= Maksimālais pacienta svars ir 180 kg/400 lb

Max
180 kg
400 lb

= Check if pa�ent lays so�ly
= Controleer of de pa�ënt zacht ligt
= Vérifiez que le pa�ent est allongé doucement
= Prüfen Sie, ob der Pa�ent weich liegt
= Compruebe si el paciente se acuesta suavemente
= Kontroller, om pa�enten ligger blødt
= Pārbaudiet, vai pacients mierīgi guļ
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Gebrauchsanweisung (DE)
Morphemat 
Beschreibung 
Der Morphemat ist eine wiederverwendbare flexible Ma�e mit zwei au�lasbaren Kammern. Durch 
Au�lasen eines der Fächer mit Hilfe des Hummingbird (HMB) mit Drucklu� wird der Pa�ent aus der 
Rückenlage in eine stabile Seitenlage (≤ 40 Grad) gebracht, sowohl rechts als auch links.

Der Morphemat besteht aus: 
A.  2 au�lasbare Fächer
B.  2 Ven�le (Detail in Abb. 6&7)
C.  8 Handgriffe

Verwendungszweck
Kippen und Halten eines Pa�enten in einer stabilen Seitenlage (≤ 40 Grad). 

Betriebsanleitung
1. Legen Sie den Morphemat so auf das Be�, dass sich die Ven�le (B) an der Seite und am Kopfende des 
Be�es befinden.
2. Legen Sie eine Decke über den Morphemat und posi�onieren Sie den Pa�enten auf dem Morphemat 
in Rückenlage mit den Schultern auf der Silhoue�e. Stellen Sie sicher, dass der gesamte Rumpf (Schultern 
bis zum Gesäß) auf dem Morphemat liegt (Abb. 2). Die Schultern des Pa�enten sollten niedriger sein als 
der Tubus. (Abb. 1)
3. Kreuzen Sie die Beine des Pflegebedür�igen übereinander. Das Knie der kippenden Seite wird am 
besten unter das Bein der anhebenden Seite gefaltet. (Abb. 3)
4. Blasen Sie den Morphemat mit Hilfe des Hummingbird (HMB) mit Drucklu� auf. Der Ring des Ven�ls 
sollte sich in geschlossener Posi�on befinden (Abb. 6a). Halten Sie das Ven�l (B) des Morphemat mit 
einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand den HMB dagegen (Abb. 6c).
5. Hören Sie auf, den Morphemat aufzublasen, bis sich der Pa�ent in der gewünschten Posi�on befindet 
(Abb. 6d). Schließen Sie das Quetschven�l (Abb. 6f).
Hinweis: Wenn Sie den Pfeife hören, ist die maximale Füllung erreicht (Abb. 6e). Das ist zu steif für eine 
langfristige Positionierung.
6. Der Pa�ent bleibt nun in der gleichen Seitenlage. Überprüfen Sie, ob der Pa�ent auf der Abdeckung 
liegt und die Ven�le nicht berührt. Legen Sie den Kopf und die Beine entsprechend dem örtlichen 
Verfahren um.
7. Um den Pa�enten zurück in die Rückenlage zu bringen, drücken Sie die Quetschklemme mit dem 
Daumen nach vorne,
um den Hebel auszuhaken und zu öffnen (Abb. 6g). Schieben Sie den Ring in die offene Posi�on (Abb.
6b), um die Lu� aus dem
Morphemat abzulassen (Abb. 4).
8. Wiederholen Sie die Schri�e 3 bis 6, wenn Sie den Pa�enten auf die andere laterale Seite kippen 
wollen. (Abb. 5) 
9. Verwenden Sie bei Bedarf die Handgriffe (C), um den Morphemat auf dem Be� neu zu posi�onieren.

Warnungen 
Der Morphemat ist für 1000 Au�laszyklen getestet. Nach längerem Gebrauch können Undich�gkeiten 
und Verformungen au�reten. 
Befüllen Sie den Hummingbird nur mit Drucklu� von 4-6 bar/58-87psi. Höhere Drücke können Schäden 
verursachen.
Beenden Sie das Aufpumpen des Morphemat, wenn der Pa�ent die gewünschte Posi�on erreicht hat 
oder wenn sich die Überdruckven�le öffnen (Pfeifen). Prüfen Sie, ob der Pa�ent
weich lieg.
Nicht ohne Abdeckung verwenden.
Nur für Pa�enten mit einem Gewicht von bis zu 180 kg (400 lbs). 
Unter normalen Lagerbedingungen lagern: 0° -25°C/32° -77°F
Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Pa�ent niedergelassen ist, 
gemeldet werden.

Reinigung und Desinfek�on
Reinigen Sie das Produkt zunächst mit Wasser und Seife. Verwenden Sie ein weiches Tuch und vermeiden 
Sie starkes Reiben. Desinfizieren Sie dann mit Isopropylalkohol, Chlordioxid oder quaternärem 
Ammonium gemäß den Anweisungen Ihres Desinfek�onsmi�els.
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Instrucciones de uso (ES)
Morphemat 

Descripción 
El Morphemat es una colchoneta flexible reu�lizable con dos compar�mentos hinchables. Al inflar uno 
de los compar�mentos u�lizando el Colibrí (HMB) con aire comprimido, el paciente es llevado desde la 
posición supina en una posición lateral estable (≤ 40 grados), tanto a la derecha como a la izquierda.

El Morphemat consiste en: 
A.  2 compar�mentos hinchables
B.  2 válvulas (detalle en la Fig. 6&7)
C.  8 asas de mano

Finalidad prevista
Inclinar y mantener a un paciente en una posición lateral estable (≤ 40 grados). 

Instrucciones de uso
1. Coloque el Morphemat en la cama con las válvulas (B) en el lateral y la cabecera de la cama.
2. Coloque una funda sobre el Morphemat y coloque al paciente en el Morphemat en posición supina 
con los hombros sobre la silueta. Asegúrese de que todo el tronco (desde los hombros hasta la parte
inferior) esté sobre el Morphemat (Fig. 2). Los hombros del paciente deben estar más bajos que el tubo.
(Fig. 1)
3. Cruce las piernas del paciente una sobre otra. La rodilla del lado que se inclina está mejor doblada 
bajo la pierna del lado que se levanta. (Fig. 3)
4. Infle el Morphemat con aire comprimido u�lizando el Colibrí (HMB). El anillo de la válvula debe estar 
en posición cerrada (Fig. 6a). Sostenga la válvula (B) del Morphemat con una mano mientras empuja el 
HMB contra ella con la otra (Fig. 6c).
5. Deje de inflar el Morphemat hasta que el paciente esté en la posición deseada (Fig. 6d). Cierre la 
válvula de manguito (Fig. 6f).
Nota: Cuando escuche el silbato, se ha alcanzado el llenado máximo (Fig. 6e). Eso es demasiado firme 
para el posicionamiento a largo plazo.
6. El paciente permanecerá ahora en la misma posición lateral. Compruebe si el paciente está tumbado 
sobre la cubierta y no toca las válvulas. Vuelva a colocar la cabeza y las piernas según el procedimiento 
local. 
7. Para devolver al paciente a la posición supina, empuje la
pinza hacia delante con el pulgar para desenganchar y abrir la
palanca (Fig 6g). Deslice el anillo en posición abierta (Fig. 6b) para liberar el aire del Morphemat. (Fig. 4)
8. Repita los pasos 3 a 6 si desea inclinar al paciente hacia el otro lado lateral. (Fig. 5) 
9. Si es necesario, u�lice los asideros (C) para reposicionar el Morphemat en la cama  

Advertencias 
El Morphemat ha sido probado para 1000 ciclos de inflado. Pueden producirse fugas y deformaciones 
después de un mayor uso. 
Infle el Colibrí sólo con aire comprimido a 4-6 bar/58-87psi. Presiones más altas pueden causar daños.
Deje de inflar el Morphemat cuando el paciente esté en la posición deseada o cuando las válvulas de 
sobrepresión se abran (silbido). Compruebe si el paciente se acuesta suavemente.
No u�lizar sin tapa. 
Sólo para pacientes de hasta 180kg (400lbs). 
Almacenar en condiciones normales de almacén: 0°-25°C/32°-77°F
Cualquier incidente grave relacionado con el producto deberá no�ficarse al fabricante y a la autoridad 
competente del Estado miembro donde el usuario y/o el paciente estén establecidos.

Limpieza y Desinfección
Limpie primero el producto con agua y jabón. U�lice un paño suave y evite frotar con fuerza. A 
con�nuación, desinfecte con alcohol isopropílico, dióxido de cloro o amonio cuaternario siguiendo las 
instrucciones de su producto de desinfección.

Brugsanvisning (DAN)
Morphemat 

Beskrivelse 
Morphemat er en genanvendelig fleksibel må�e med to oppustelige rum. Ved at puste et af rummene op 
med tryklu� ved hjælp af Hummingbird (HMB) bringes pa�enten fra rygliggende s�lling i stabilt sideleje 
(≤ 40 grader), både �l højre og venstre.

Morphemat består af: 
A.  2 oppustelige rum
B.  2 ven�ler (detalje i Fig. 6&7)
C.  8 håndgreb

Formål
Vipning og fastholdelse af en pa�ent i en stabil sideliggende s�lling (≤ 40 grader). 

Brugsanvisning
1. Placer Morphemat på sengen med ven�lerne (B) på siden og ved hovedet af sengen.
2. Læg et betræk over Morphemat, og placer pa�enten på Morphemat i rygliggende s�lling med 
skuldrene på silhue�en. Sørg for, at hele kroppen (fra skuldre �l bund) er på Morphemat (Fig. 2).
Pa�entens skuldre skal være lavere end røret. (Fig. 1)
3. Kryds pa�entens ben over hinanden. Knæet på den vippende side foldes bedst under benet på den 
lø�ende side. (Fig. 3)
4. Blæs Morphemat op med tryklu� ved hjælp af Hummingbird (HMB). Ven�lens ring skal være i lukket 
s�lling (Fig. 6a). Hold ven�len (B) på Morphemat med den ene hånd, mens du presser HMB'en mod den 
med den anden hånd (Fig. 6c).
5. Stop oppumpningen af   morfemat, ind�l pa�enten er i den ønskede posi�on (Fig.6d). Luk 
klemmeven�len (fig. 6f).
Bemærk: Når du hører fløjten, er den maksimale fyldning nået Fig. 6e). Det er for hårdt til 
længerevarende positionering.
6. Pa�enten forbliver nu i den samme siddes�lling. Kontroller, at pa�enten ligger på betrækket og ikke 
rører ven�lerne. Reposi�onér hovedet og benene i
     overensstemmelse med den lokale procedure.
7. For at bringe pa�enten �lbage �l rygliggende s�lling skub
sikringsklemmen fremad med tommelfingeren for at frigøre og
åbne håndtaget (Fig. 6g). Skub ringen �l åben posi�on (fig. 6b) for at frigive lu� fra Morphemat. (Fig. 4)
8. Gentag trin 3 �l 6, hvis du ønsker at vippe pa�enten �l den anden side af siden. (Fig. 5) 
9. Brug om nødvendigt håndtagene (C) �l at fly�e Morphemat på sengen.

Advarsler 
Morphemat er testet �l 1000 oppustningscyklusser. Der kan forekomme lækager og deforma�oner e�er 
mere brug. 
Hummingbird må kun pustes op med tryklu� ved 4-6 bar/58-87psi. Højere tryk kan forårsage skader.
Stop med at puste Morphemat op, når pa�enten er i den ønskede posi�on, eller når overtryksven�lerne 
åbner (fløjte). Kontroller, om pa�enten ligger blødt.
Må ikke anvendes uden cover/mellemstykke. 
Kun �l pa�enter på op �l 180 kg (400lbs). 
Opbevares under normale lagerforhold: 0° -25°C/32°-77°F
Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med udstyret skal indbere�es �l fabrikanten og �l den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller pa�enten er/er etableret.

Rengøringog desinfek�on 
Morphemat kan rengøres med en blød klud med isopropylalkohol, klordioxid eller kvaternær 
ammonium. Rengør først
produktet med vand og sæbe. Undgå at skrubbe hårdt på
produktet. Desinficer dere�er i henhold �l instruk�onerne for
dit desinfek�onsprodukt.
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= Maximum patient weight is 180kg/400lb
= Maximaal pa�ëntgewicht is 180kg/400lb
= Le poids maximal du pa�ent est de 180 kg/400 lb
= Das maximale Pa�entengewicht beträgt 180 kg/400 lb
= El peso máximo del paciente es de 180 kg/400 lb
= Den maksimale pa�entvægt er 180 kg/400 lb
= Maksimālais pacienta svars ir 180 kg/400 lb

Max
180 kg
400 lb

= Check if pa�ent lays so�ly
= Controleer of de pa�ënt zacht ligt
= Vérifiez que le pa�ent est allongé doucement
= Prüfen Sie, ob der Pa�ent weich liegt
= Compruebe si el paciente se acuesta suavemente
= Kontroller, om pa�enten ligger blødt
= Pārbaudiet, vai pacients mierīgi guļ

25°C 

77°F

0°C

32°F 

Lietošanas instrukcija (LV)
Morphemat 
Apraksts
Morphemat ir atkārto� lietojams elas�gs paklājiņš ar diviem piepūšamiem nodalījumiem. Piepūšot vienu 
no nodalījumiem, izmantojot HMB ar saspiestu gaisu,
pacients �ek pārvietots no guļus pozīcijas stabilā sānu stāvoklī (≤40 grādi) gan pa labi, gan pa kreisi.

Morphemat sastāv no: 
A. 2 piepūšami nodalījumi
B. 2 vārs� (sīkāka informācija 6. un 7. a�ēlā)
C. 8 rokturi

Paredzētais mērķis
Pacienta noliekšana un uzturēšana stabilā sānu stāvoklī (≤40 grādi).

Lietošanas instrukcija
1. Novietojiet Morphemat uz gultas ar vārs�em (B) sānos un gultas galvgalī.
2. Uzlieciet Morphemat pārvalku un novietojiet pacientu uz Morphemat guļus stāvoklī ar pleciem uz 
silueta.
  Pārliecinie�es, vai pilns rumpis (no pleciem līdz dibenam) atrodas uz Morphemat (2. a�ēls). Pacienta 
pleciem jābūt zemāk par cauruli. (1. a�.)
3. Krustojiet pacienta kājas vienu pār otru. Noliecamās puses ceļgalu vislabāk salocīt zem paceļamās 
puses kājas. (3. a�.)
4. Piepū�et Morphemat ar saspiestu gaisu, izmantojot Hummingbird (HMB). Vārsta gredzenam jābūt 
aizvērtā stāvoklī (6.a a�ēls). Turiet Morphemat vārstu (B) ar vienu roku, vienlaikus piespiežot HMB pret 
to ar otru roku (6.c a�ēls).
5. Pārtrauciet Morphemat piepūšanu, līdz pacients atrodas vēlamajā stāvoklī (6.d a�ēls). Aizveriet vārstu 
ar klipsi (6.f a�ēls).
Piezīme: Kad dzirdat svilpi, ir sasniegts piepūšanas limits (6.e attēls). Tādā gadījumā Morphemat ir pārāk 
ciets ilgtermiņa pozicionēšanai.
6. Pēc Morpehmat  uzpūšanas pacients paliks stabilā sānu stāvoklī.
Pārbaudiet, vai pacients guļ uz parvalka un nepieskaras vārs�em. Pārvietojiet galvu un kājas atbilstoši
vietējām vadlīnijām.
7. Lai atgrieztu pacientu guļus stāvoklī, ar īkšķi spiediet uz priekšu saspiešanas skavu, lai atvērtu vārsta 
klipsi (6.g a�ēls). Pabīdiet gredzenu atvērtā stāvoklī (6.b a�ēls), lai atbrīvotu gaisu no Morphemat. (4. 
a�.)
8. Ja vēla�es noliekt pacientu uz otriem sāniem, atkārtojiet 3. līdz 6. darbību. (5. a�.)
9. Ja nepieciešams, izmantojiet rokturus (C), lai pārvietotu Morphemat uz gultas.

Brīdinājumi
Morphemat ir pārbaudīts 1000 inflācijas cikliem. Pēc ilgākas lietošanas var ras�es gaisa noplūdes un 
paklāja deformācija.
Piepū�et Morphemat �kai izmantojot Hummingbird ar saspiestu gaisu pie 4-6 bar/58-87psi. Augstāks 
spiediens var izraisīt bojājumus.
Pārtrauciet Morphemat piepūšanu, kad pacients atrodas vēlamajā stāvoklī vai atveras pārspiediena vārs� 
(svilpe). Vienmēr pārbaudiet, vai pacients guļ mierīgi.
Nelietot bez pārvalka.
Tikai pacien�em līdz 180 kg/400 mārciņām.
Uzglabāt normālos noliktavas apstākļos (0-25°C/32-77°F).
Par visiem nopietniem inciden�em sais�bā ar ierīci jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

Tīrīšana un dezinfekcija
Vispirms no�riet produktu ar ūdeni un ziepēm. Izmantojiet mīkstu drānu un izvairie�es no s�pras berzes. 
Pēc tam dezinficējiet ar izopropilspirtu, hloru
dioksīdu vai ceturtdaļējo amoniju, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa norādījumus
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Käy�öohjeet (FI)
Morphemat 
Kuvaus 
Morphemat on uudelleenkäyte�ävä joustava patja, jossa on kaksi täyte�ävää osastoa. Täy�ämällä toinen 
osastoista HMB:n avulla paineilmalla, po�las asetetaan selinmakuulta vakaaseen kylkiasentoon (≤40 
aste�a) sekä oikealle e�ä vasemmalle.

Morphemat koostuu seuraavista osista: 
 A. 2 täyte�ävää osastoa
B. 2 ven�iliä (yksityiskohdat kuvissa 6 ja 7).

 C. 8 kädensijaa

Käy�ötarkoitus
Po�laan kallistaminen ja pitäminen vakaassa kylkiasennossa (≤40 aste�a). 

Käy�öohjeet
1. Aseta Morphemat sängylle siten, e�ä ven�ilit (B) ovat sivussa ja sängyn päädyssä.
2. Aseta patjan suoja Morphema�n päälle ja aseta po�las Morphema�n päälle selinmakuulle siten, e�ä 
har�at ovat silue�n päällä.
Varmista, e�ä koko vartalo (olkapäistä alaspäin) on Morphema�n päällä (kuva 2). Po�laan olkapäiden on 
oltava putkea alempana. (Kuva 1)
3. Po�laan jalat laitetaan ris�in toistensa yli. Kallistuvan puolen polvi on parasta tai�aa nostavan puolen 
jalan alle. (Kuva 3)
4. Täytä Morphemat paineilmalla Hummingbirdin (HMB) avulla. Ven�ilin renkaan on oltava suljetussa 
asennossa (kuva 6a). Pidä Morphema�n ven�iliä (B) toisella kädellä samalla kun painat HMB:tä sitä 
vasten toisella kädellä (kuva 6c).
5. Lopeta Morphema�n täy�äminen, kunnes po�las on halutussa asennossa (kuva 6d). Sulje 
puristusven�ili (kuva 6f).
Huomautus: Kun kuulet vihellyksen, maksimitäy�ö on saavute�u (Kuva 6e). Se on liian kova 
pitkäaikaiseen asentoon.
6. Po�las pysyy nyt samassa lateraalisessa asennossa. 
 Tarkista, e�ä po�las makaa patjan päällä eikä kosketa ven�ilejä. Aseta pää ja jalat tavallisen mene�elyn 
mukaises�.
7. Palau�aaksesi po�laan takaisin selinmakuulle, työnnä puristuspuris�nta eteenpäin peukalolla
irro�aaksesi koukun ja avataksesi vivun (kuva 6g). Liu'uta rengas
avoimeen asentoon (Kuva 6b), jo�a ilma pääsee ulos Morphema�sta (Kuva 4).
8. Toista vaiheet 3-6, jos haluat kallistaa po�laan toiselle sivulle. (Kuva 5) 
9. Käytä tarvi�aessa käsikahvoja (C) Morphema�n ase�amiseksi uudelleen sängylle.

Varoitukset 
Morphemat on testa�u 1000 puhalluskerralla. Vuotoja ja muodonmuutoksia voi esiintyä useamman 
käytön jälkeen. 
Täytä Morphemat Hummingbirdiä käy�ämällä paineilmalla, jonka paine on 4-6 bar/58-87psi. Suuremmat 
paineet voivat aiheu�aa vaurioita.
Lopeta Morphema�n täy�ö, kun po�las on halutussa asennossa tai kun ylipaineven�ilit avautuvat 
(vihellys). Tarkista aina, e�ä po�laan asento on hyvä.
Älä käytä ilman suojusta.
Vain po�laille, joiden paino on enintään 180 kg/400 lb. 
Säilytä normaaleissa varasto-olosuhteissa (0-25°C/32-77°F).
Kaikista lai�eeseen lii�yvistä vakavista vaara�lanteista on ilmoite�ava valmistajalle ja sen jäsenval�on 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käy�äjää ja/tai po�las on sijoi�autunut/on sijoi�autunut.

Puhdistus ja desinfioin�
Puhdista tuote ensin vedellä ja saippualla. Käytä pehmeää liinaa ja vältä kovaa hankausta. Desinfioi sen 
jälkeen isopropyylialkoholilla, kloorilla tai kloorilla.
dioksidilla tai kvaternäärisellä ammoniumilla desinfioin�tuo�een ohjeiden mukaises�.

Istruzioni per l'uso (IT)
Morphemat
Descrizione del prodo�o 
Il Morphemat è un materassino flessibile riu�lizzabile con due scompar� gonfiabili. Gonfiando uno dei 
compar�men� con l'HMB con aria compressa, 
il paziente viene portato da supino in posizione laterale stabile  (≤40 gradi), sia a destra che a sinistra.

Il Morphemat consiste in: 
A. 2 compar�men� gonfiabili
B. 2 valvole (de�aglio in Fig. 6&7)
C. 8 maniglie

 Scopo previsto:
 Inclinazione e mantenimento del paziente in una posizione laterale stabile (≤40 gradi). 

Istruzioni per l'uso
 1. Posizionare il Morphemat sul le�o con le valvole (B) ai la� e alla testa del le�o.
2. Posizionare il paziente sul Morphemat in posizione supina con le spalle sulla sagoma. Assicurarsi che 
tu�o il tronco (dalle spalle alla base) sia sul Morphemat (Fig. 2). Le spalle del paziente devono essere più 
basse del tubo. (Fig. 1)
 3. Incrociare le gambe del paziente l'una sull'altra. Il ginocchio del lato che si inclina è meglio piegato 
so�o la gamba del lato che si solleva. (Fig. 3)
 4. Gonfiare il Morphemat con aria compressa usando il Colibrì (HMB). L'anello della valvola deve essere 
in posizione chiusa (Fig. 6a). Tenere la valvola (B) del Morphemat con una mano mentre con l'altra mano 
si spinge l'HMB contro di essa (Fig. 6c).
5. Sme�ere di gonfiare il Morphemat finché il paziente non si trova nella posizione desiderata (Fig. 6d). 
Chiudere la valvola di sicurezza (Fig. 6f).
 Nota: quando si sente un fischio, il riempimento massimo è stato raggiunto (Fig. 6e). È troppo duro per 
un posizionamento a lungo termine.
 6. Il paziente rimarrà ora nella stessa posizione laterale.      Controllare che il paziente sia sdraiato sul 
coperchio e non tocchi le valvole. Riposizionare la testa e le gambe come da procedura locale.
7. Per riportare il paziente in posizione supina, spingere in avan� la pinza con il pollice per sganciare e 
aprire la leva (Fig. 6g). Far scorrere l'anello in posizione aperta (Fig. 6b) per rilasciare l'aria dal
Morphemat (Fig. 4).
 8. Ripetere le fasi da 3 a 6 se si desidera inclinare il paziente sull'altro lato laterale. (Fig. 5) 
9. Se necessario, u�lizzare le impugnature (C) per riposizionare il Morphemat sul le�o.

Avvertenze 
Il Morphemat è testato per 1000 cicli di gonfiaggio. Dopo un uso più prolungato possono verificarsi 
perdite e deformazioni. 
Gonfiare il Morphemat u�lizzando il Colibrì solo con aria compressa a 4-6 bar/58-87psi. Pressioni 
superiori possono causare danni.
Sme�ere di gonfiare il Morphemat quando il paziente si trova nella posizione desiderata o quando le 
valvole di sovrapressione si aprono (fischio). Controllare sempre se il paziente 
adagiato dolcemente.
Non u�lizzare senza copertura.
Solo per pazien� fino a 180 kg. 
Conservare in condizioni normali di magazzino (0-25°C/32-77°F).
Qualsiasi incidente grave rela�vo al disposi�vo deve essere segnalato al produ�ore e all'autorità 
competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente si trovano. 
e/o il paziente.

Pulizia e disinfezione
Pulire il prodo�o con acqua e sapone. U�lizzare un panno morbido ed evitare sfregamen� violen�. 
Disinfe�are quindi con alcool isopropilico, biossido di cloro biossido di cloro o ammonio quaternario 
seguendo le istruzioni del prodo�o di disinfezione.


